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Przepisy bezpieczenstwa MSA

1.1

Przepisy bezpieczenstwa

Prawidtowe uzytkowanie

Miernik wielogazowy ALTAIR 4X moze by¢ uzywany przez wykwalifikowany i
przeszkolony personel. Zostat zaprojektowany do uzycia podczas wykonywania
oceny zagrozenia:

- oceny ryzyka w przypadku narazenia potencjalnych pracownikéw na dziatanie
palnych lub toksycznych gazdéw i oparéw oraz pracy przy niskim poziome tlenu
w otoczeniu.

- okreslenia prawidtowego poziomu kontroli gazéw i oparéw wymaganego dla
stanowiska pracy.

Miernik wielogazowy ALTAIR 4X potrafi wykrywac:
- Gazy palne i okreslone opary palne
- Atmosfery z deficytem tlenu lub bogate w tlen

- Tlenu do zastosowan monitoringu zobojetnienia. Urzadzenie nadaje sie oraz
jest certyfikowane do pomiaru stezenia tlenu w mieszaninach gazéw do
zobojetniania zgodnie z EN 50104, ale bez funkcji alarmu.

- Okreslone gazy toksyczne, dla ktdrych zostat zainstalowany czujnik.

Podczas uzytkowania produktu konieczne jest postepowanie wedtug zalecen
zawartych w niniejszej instrukcji obstugi. W szczegolnosci nalezy przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa, a takze mie¢ na wzgledzie informacje
dotyczace obstugi i uzytkowania produktu. Ponadto, w celu bezpiecznego
uzytkowania nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w kraju uzytkownika.

Dyrektywa ATEX jest wazna tylko do 25% obj. O,.

Niebezpieczenstwo!
&i\ Ten produkt stuzy ochronie zycia i zdrowia. Niewtasciwy sposob obstugi,

konserwacji lub serwisowania moze mie¢ negatywny wptyw na funkcje
uzytkowe produktu, a przez to stanowic zagrozenie dla zdrowia lub zycia
uzytkownika.

Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu nalezy sprawdzi¢ jego
funkcjonalnos¢. Nie nalezy uzytkowac¢ produktu, jesli nie przeszedt on
wstepnego testu funkcjonalnosci, jest uszkodzony, nie zostata
przeprowadzona naprawa w autoryzowanym punkcie lub, gdy do
naprawy nie zostaty uzyte oryginalne czesci zamienne MSA.

Uzytkowanie niezgodne ze specyfikacjg jest traktowane jako ztamanie zasad
uzytkowania produktu. Dotyczy to réwniez nieautoryzowanych przerébek lub
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1.3

Przepisy bezpieczenstwa

modyfikacji produktu oraz zlecania prac konserwacyjnych podmiotom innym niz
MSA lub autoryzowane do tego osoby.

Odpowiedzialnos¢

Firma MSA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za wszelkie przypadki
niewtasciwego lub niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania produktu. Wybér
produktu oraz jego zastosowan lezy wytgcznie po stronie danego uzytkownika.

Wszelkie roszczenia z tytutu szkdd, gwarancje, w tym takze gwarancje udzielone
przez firme MSA dotyczace produktu stajg sie bezprzedmiotowe, jesli produkt jest
uzytkowany, serwisowany lub konserwowany sprzecznie z zasadami zawartymi w
niniejszej instrukcji.

Obowigzujace srodki ostroznosci i bezpieczenstwa

Uwaga!
Ponizsze instrukcje bezpieczenstwa muszg by¢ bezwzglednie

przestrzegane. Tylko w ten sposdb mozna zagwarantowac¢
bezpieczenstwo i zachowanie zdrowia uzytkownikéw oraz prawidtowe
funkcjonowanie przyrzadu.

Sprawdz funkcjonowanie

Nalezy sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzenia przed kazdym uzyciem
[—> rozdziat 3.6]. Firma MSA zaleca standardowe kontrolowanie urzadzenia
kazdorazowo przed uzyciem.

Wykonaj test obcigzeniowy

Czestotliwosé wykonywania testéw obcigzeniowych jest czesto okreslona w
przepisach krajowych lub zaktadowych; jednakze wykonywanie testu
obcigzeniowego codziennie przed rozpoczeciem pracy jest ogdlnie akceptowana
praktyka dla zapewnienia bezpieczenstwa i dlatego tak tez zaleca firma MSA.
Przyrzad musi przejsc¢ test obcigzeniowy. Jezeli test przyrzadu zakonczyt sie
niepowodzeniem, przed jego uzyciem nalezy wykona¢ kalibracje [patrz sekcja].

wstrzgsom lub byto eksploatowane przy wysokim poziomie substancji skazajacych.
Test obcigzeniowy nalezy wykonywac czesciej réwniez wtedy, gdy kontrolowane

powietrze zawiera wymienione ponizej substancje, ktére moga zmniejszy¢ czuto$é
miernika gazoéw palnych i zmniejszy¢ jego odczyty:
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- Silikony organiczne,
- Krzemiany,
- Zwigzki zawierajace otow

- Siarkowodor w stezeniu powyzej 200 ppm lub powyzej 50 ppm na minute.

Sprawdzi¢ minimalne stezenie gazu palnego

Minimalne stezenie gazu palnego w powietrzu, ktére moze spowodowacé zapton
zdefiniowane jest jako 'dolna granica wybuchowosci' [LEL]. Odczyt stezenia gazu
palnego "XXX” wskazuje przekroczenie w powietrzu poziomu 100 % LEL lub
5,00 % obj. CHy, a tym samym istnieje niebezpieczenstwo wybuchu. Nalezy
natychmiast opusci¢ zagrozong strefe.

Obserwowa¢ atmosfere

W zwigzku z mozliwoscig wystapienia btednych odczytéw, nie nalezy uzywac
przyrzadu do wykrywania gazoéw palnych i toksycznych w nastepujacych
otoczeniach:

- Atmosfery z deficytem tlenu lub bogate w tlen

- Atmosfera redukujgca

- Komin pieca

- Otoczenie obojetne

- Atmosfery zawierajace palng mgte lub pyt.

Uzywac tylko do wykrywania gazéw/oparéw, dla ktérych zamontowano czujniki.

Urzadzenie nadaje sie oraz jest certyfikowane do pomiaru stezenia tlenu w
mieszaninach gazéw do zobojetniania zgodnie z EN 50104, ale bez funkc;ji alarmu.

Upewnij sie, ze jest obecna odpowiednia ilos¢ tlenu dla doktadnych odczytow
gazow palnych przy pomocy czujnika katalitycznego (>10% O,).

Nie uzywac¢ do gazéw, ktérych temperatura zaptonu przekracza 38 °C

Nie nalezy uzywa¢ przyrzadu do wykrywania gazoéw palnych w atmosferze
zawierajacej opary ptynéw o wysokiej temperaturze zaptonu [powyzej 38 °C],
poniewaz moze to prowadzi¢ do nieprawidtowo niskich odczytow.

Uderzenie

Jezeli urzadzenie zostato poddane wstrzagsom, nalezy ponownie sprawdzi¢
kalibracje.
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Przepisy bezpieczenstwa

Konserwacja czujnikow

Nie nalezy blokowa¢ otworéw czujnikow, poniewaz moze to powodowac
niedoktadnos$¢ odczytow. Nie nalezy naciska¢ na przednig czes$¢ czujnikéw,
poniewaz moze to doprowadzi¢ do ich zniszczenia lub by¢ przyczyng btednych
odczytéw. Otwordw czujnikéw nie nalezy czysci¢ za pomoca sprezonego
powietrza, poniewaz cisnienie moze doprowadzi¢ do ich zniszczenia.

Przestrzegaé¢ czasu potrzebnego do ustabilizowania wyswietlacza

Nalezy odczekac odpowiednig iloS¢ czasu, aby przyrzad wyswietlit doktadny wynik
pomiaru. Czas reakcji rozni sie w zaleznosci od rodzaju uzywanego czujnika.

Nalezy prawidlowo konserwowa¢ baterie

Uzywac wytacznie tadowarek udostepnianych przez MSA, inne fadowarki moga
uszkodzi¢ baterie i przyrzad. Utylizowa¢ przyrzad zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi zdrowia i bezpieczehnstwa. Stosowanie zautomatyzowanego systemu
diagnostycznego GALAXY GX2 stanowi alternatywny sposdb tadowania
przyrzadow ALTAIR 4X.

Nalezy zwraca¢ uwage na warunki otoczenia

Niektore czynniki Srodowiskowe mogg wptywacé na odczyt czujnika, w tym
powodowac zmiany ci$nienia, wilgotnosci i temperatury.

Zmiany cisnienia i wilgotno$ci wptywajg takze na rzeczywistg ilos¢ tlenu w
atmosferze.

Nalezy przestrzega¢ procedur dotyczacych obstugiwania urzadzen
elektronicznych wrazliwych na dziatanie tadunkéw elektrostatycznych

Przyrzad zawiera podzespoty wrazliwe na dziatanie fadunkow elektrostatycznych.
Nie nalezy otwiera¢ lub naprawia¢ przyrzadu bez zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia przed wytadowaniami elektrostatycznymi [ESD]. Gwarancja nie
obejmuje szkdd spowodowanych przez wytadowania elektrostatyczne.

Zapoznac¢ sie z przepisami dotyczacymi produktu
Nalezy przestrzegaé wszystkich odnosnych przepiséw lokalnych majacych
zastosowanie w kraju uzytkowania.

Nalezy zapozna¢ sie z zapisami gwarancji

Gwarancja firmy Mine Safety Appliances na ten produkt traci waznosg, jesli nie jest
on eksploatowany i konserwowany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym
podreczniku. Nalezy ich przestrzega¢ w celu ochrony wiasnej osoby i innych.
Zachecamy naszych klientow do pisania lub dzwonienia do nas w sprawach

ALTAIR 4X 9



Przepisy bezpieczenstwa MSA

14

10

dotyczacych tego wyposazenia przed jego uzyciem lub w celu uzyskania
dodatkowych informaciji zwigzanych z uzyciem lub obstuga.

Gwarancja

POZ. OKRES OBJETY GWARANCJA
Obudowa i elementy elektroniczne Trzy lata

Wszystkie czujniki chyba ze zostato to inaczej Trzy lata

okreslone

Czujnik XCell EX-H Jeden rok

Praca baterii w temperaturze wyzszej niz podana, nie podlega gwaranc;ji.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje filtrow, bezpiecznikow itp. W przypadku, gdy
opakowanie baterii ulegnie uszkodzeniu nastapi skrécenie czasu jej dziatania.
Niektdre z innych akcesoridow nie objetych listg moga miec ré6zne okresy gwarancji.
Gwarancja jest wazna tylko wtedy, gdy urzadzenie jest konserwowane i uzywane
zgodnie z instrukcjami sprzedawcy i/lub zaleceniami.

Sprzedajacy jest zwolniony z wszelkich obowigzkéw wynikajacych z tresci
niniejszej gwaranciji, jezeli naprawy lub modyfikacje urzgdzenia nie zostaty
wykonane przez personel wtasny lub autoryzowany serwis, lub jezeli roszczenie
gwarancyjne zostato zgtoszone w zwigzku z uszkodzeniem wynikajacym z
niewtasciwego uzycia produktu. Posrednicy, pracownicy badz przedstawiciele
Sprzedajgcego nie majg prawa do zawierania w jego imieniu jakichkolwiek
wigzacych oswiadczen, rekojmi lub stwierdzen dotyczacych tego produktu.
Sprzedajacy nie udziela gwarancji na podzespoty lub akcesoria nie
wyprodukowane przez siebie, lecz przenosi na kupujacego wszelkie gwarancje
producenta takich podzespotow.

NINIEJSZA GWARANCJA ZASTEPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE
WYRAZNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE | OGRANICZA SIE
WYLACZNIE DO PODANYCH W NIEJ WARUNKOW. SPRZEDAJACY
WYRAZNIE WYLACZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE POKUPNOSCI LUB
PRZYDATNOSCI DO OKRESLNEGO CELU.

Sposoéb naprawienia szkody

Strony wyraznie stwierdzaja, ze jedynym sposobem naprawienia szkody wyniktej z
naruszenia powyzszej rekojmi na rzecz Kupujacego, zaréwno z powodu czynnos$ci
niedozwolonych Sprzedajacego, jak i z innych powodoéw, bedzie wymiana sprzetu
badz jego czesci, jesli zostang uznane uszkodzone po blizszych ogledzinach
przeprowadzonych przez Sprzedajacego.
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Kupujacy otrzyma zamienny element badz sprzet bezptatnie, w trybie F.O.B. do
Zakfadu Sprzedajgcego. Jesli czynnos¢ wymiany niezgodnego sprzetu badz jego
czesci przez Sprzedajacego nie zostanie zakonczona powodzeniem, Strony nie
bedg interpretowac takiej sytuaciji jako niepoprawnego sposobu naprawienia
szkody.

Wylaczenie odpowiedzialnosci od szkéd nastepczych

Kupujacy zaswiadcza niniejszym, ze Sprzedajacy w zadnym wypadku nie ponosi
odpowiedzialnosci wzgledem kupujacego za jakiekolwiek szkody lub straty
gospodarcze, wypadkowe, nastepcze badz jakiekolwiek inne szkody, w tym utrate
przewidywanych zyskéw oraz inne straty, ktére zostalty spowodowane brakiem
funkcjonalnosci towaréw. Wytaczenie dotyczy roszczen naruszenia rekojmi,
niepoprawnych zachowan, badz innych dziatan przeciwko sprzedajgcemu.

ALTAIR 4X 11
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Opis
Przeglad

Rys. 1 Przeglad urzgdzenia

m \: 1 Komunikacja

Dioda bezpieczny [zielona] oraz
awaria [zofta]

N

Wioty czujnikéw

Sygnalizator dzwigkowy
Przycisk 4

Przycisk W

Przycisk ON/OFF [WE/WYL.]

N O O A W

9

10
11
12
13

MSA

Wyswietlacz

Alarmowe diody LED [4]

Klips do paska

Ztgcze do tadowania

Sruby [4]

Dioda tadowania [czerwona/zielona]

Przyrzad monitoruje poziom gazéw w otaczajagcym powietrzu oraz na stanowisku

pracy.

Do pomiaru mozna uzy¢ maksymalnie 3 czujnikow, ktore moga wyswietli¢c odczyty
dla czterech réznych gazow [jeden miernik dwdch gazoéw toksycznych taczy w

sobie mozliwosci pomiaru CO i H,S].

Poziomy alarméw dla poszczegodlnych gazéw sg ustawione fabrycznie i mozna je
zmieni¢ poprzez menu konfiguracyjne przyrzadu. Te zmiany mozna wykonac¢
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réwniez za pomoca oprogramowania MSA Link. Nalezy sie upewnic¢, czy z witryny
firmy MSA pobrano najnowszg wersje oprogramowania MSA Link
www.msasafety.com.

przyrzad przerywa operacje i przechodzi do trybu pomiaru.

@ Jezeli podczas kalibracji $wiezym powietrzem obecny jest gaz,

2.2 Interfejsy urzadzenia
Obstuga przyrzadu odbywa sie przez wybor opcji wyswietlacza za pomoca,
3 klawiszy funkcyjnych [— Ryc. 1].

Urzadzenia posiada 3 przyciski umozliwiajace uzytkownikowi jego obstuge. Kazdy
przycisk moze stuzy¢ jako ,klawisz funkcyjny” zgodnie z opisem umieszczonym

powyzej.
Opisy przyciskow
Przycisk Opis

ON / OFF Przycisku ON/OFF uzywa sie do wigczania i wylgczania
przyrzadu oraz do potwierdzania wyboréw uzytkownika. W
przypadku jednoczesnego wcisniecia przycisku ze strzatkg A i
przycisku ON/OFF podczas uruchamiania przyrzadu, wy$wietli
sie menu konfiguracyjne.

v Przycisk ze strzatkg ¥ stuzy do przesuwania w przéd ekranow
danych w trybie pomiarowym lub do przechodzenia do
poprzedniej strony oraz zmniejszania wartosci w trybie
konfiguracji. Przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy w
trybie normalnego pomiaru powoduje natychmiastowg aktywacije
alarmu.

A Przycisk ze strzatkq A stuzy do zerowania warto$ci szczytowej,
STEL TWA oraz potwierdzania alarmow [jezeli to mozliwe] lub
przejscia do kalibracji w trybie pomiarowym. Za jego pomocg
mozna réwniez przejs¢ do nastepnej strony lub zwiekszy¢
wartos¢ w trybie konfiguracii.

ALTAIR 4X 13
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Opisy diod LED

Dioda Opis

ZIELONA Dioda "bezpieczny" pulsuje co 15 sekund, informujgc o tym, ze
przyrzad jest wigczony i jest w trakcie dziatania. Opcje tg mozna
wytgczy¢ przy uzyciu oprogramowania MSA Link.

CZERWONA  Czerwone diody LED wskazujg na stan alarmowy lub jakikolwiek
btad przyrzadu.
Zo6tta dioda wskazuje na awarie przyrzadu. Dioda ta wiacza sie
w nastepujgcych okolicznosciach:

- Bfad pamieci przyrzadu
- Brak czujnika
- Bfad czujnika
CZERWONA/ Dioda ftadowania wskazuje poziom natadowania baterii.
ZIELONA - CZERWONA:
w trakcie tadowania
- ZIELONA: bateria w petni natadowana

Alarm wibracyjny
Przyrzad jest wyposazony w alarm wibracyjny.

Podswietlenie

Podswietlenie wiacza sie automatycznie po wcisnieciu dowolnego przycisku.
Podswietlenie pozostaje wtaczone przez czas okreslony przez uzytkownika.
Dtugos$¢ trwania podswietlenia mozna ustawi¢ za pomocg oprogramowania
MSA Link.

Sygnalizator dzwiekowy
Sygnalizator emituje alarm dzwiekowy.
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Sygnal dziatania

Sygnat ten wigcza sie co 30 sekund, emitujgc krotki dzwiek i migajac diodami
alarmowymi, w nastepujacych warunkach:

Sygnat dziatania jest aktywny,

Przyrzad jest wigczony na stronie zwyktego pomiaru gazéw,
Nie ma ostrzezenia o niskim natadowaniu baterii,

Nie ma alarmu gazowego,

Akustyczne i wizualne opcje alarmu sg wigczone

Wskazniki na ekranie

T .
WL A/—
Aoz
WA W W
o
(502] CO | NO2[ Hzs |

WA LA 00 A O
P N0 N N N

Rys. 2 Wyswietlacz

1 Symbole graficzne 3 Stezenie gazu

2 Typ gazu

Symbol alarmu — Wskazuje stan alarmu.

Alarm braku ruchu — Alarm braku ruchu jest aktywny.

Symbol testu obcigzeniowego — Wskazuje pomysine zakonczenie testu
obcigzeniowego lub kalibracji.

Wskazuje wymagang interakcje.

e p

Stan baterii — Wskazuje poziom natadowania baterii.
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Etykiety czujnikow.

Butla z gazem kalibracyjnym — Wskazuje koniecznos$¢ uzycia gazu
kalibracyjnego.

Nie stosowac butli z gazem — Symbol oznacza zakaz stosowania gazu
kalibracyjnego i konieczno$¢ wystawienia przyrzadu na swieze
powietrze.

Klepsydra — Uzytkownik musi czekac.

Minimum — Wskazuje wartos¢ minimalng lub alarm niskiego poziomu.

Symbol maksymalnej wartosci — Wskazuje najwyzszg wartos¢ odczytu
lub alarm wysokiego poziomu.

Symbol STEL — Wskazuje alarm STEL.
Symbol TWA — Wskazuje alarm TWA.

Symbol zuzycia czujnika - wskazuje konieczno$¢ wymiany czujnika

ALTAIR 4X
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Dbatos¢ o baterie

Wskaznik poziomu natadowania baterii

Ikona stanu natadowania baterii jest stale wyswietlana w prawym gérnym rogu
wyswietlacza. Gdy bateria sie wyladowuje, zanikajg poszczegdlne segmenty ikony
az do pozostania tylko obrysu ikony.

Kazdy z segmentdéw wskaznika natadowania baterii odpowiada ok. 25% catkowitej
pojemnosci baterii.

Ostrzezenie dotyczace baterii

Uwaga!
Jesli wigczy sie alarm ostrzegajacy o niskim poziomie natadowania

baterii, nalezy przerwaé eksploatacje przyrzadu, poniewaz poziom
zasilania nie pozwala na wskazywanie potencjalnych niebezpieczenstw,
a osoby, ktérych bezpieczenstwo zalezy od tego przyrzadu, mogg,
odnies$¢ powazne obrazenia lub ponies¢ $mierc.

Nominalna dtugo$¢ pracy przyrzadu w temperaturze pokojowej wynosi 24 godziny.
Rzeczywisty czas pracy zalezy od temperatury otoczenia oraz stanu alarmow.
Czas pracy przyrzadu w temp. -20 °C wynosi ok. 14 godz.

Poziomy alarméw dla poszczegolnych gazéw sa ustawione fabrycznie i mozna je
zmieni¢ poprzez menu konfiguracyjne przyrzadu.

Ostrzezenie dotyczace niskiego poziomu natadowania baterii wskazuje, ze po 30
minutach [wartos¢ nominalna] eksploatacji przyrzadu bateria sie wyczerpie.

pojawienia sie ostrzezenia o niskim poziomie natadowania zalezy od
temperatury otoczenia.

@ Czas pozostaty do catkowitego wyczerpania baterii w przypadku

Gdy przyrzad przechodzi do trybu ostrzezenia o niskim poziomie natadowania
baterii:

- pulsuje wskaznik poziomu natadowania baterii,

- zostaje wyemitowany alarm akustyczny,

- pulsujg diody alarmowe,

- na wys$wietlaczu pojawia sie ostrzezenie "Low Batt"i

3
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- przyrzad powtarza ostrzezenie co 60 sekund, kontynuujac prace az do
wytaczenia lub catkowitego wyczerpania baterii.

Wytaczenie baterii

Uwaga!
&i } Jesli wyswietli sie alarm ostrzegajacy przed wytadowaniem baterii,

nalezy przerwac eksploatacje przyrzadu, poniewaz poziom zasilania nie
pozwala na wskazywanie potencjalnych niebezpieczenstw, a osoby,
ktorych bezpieczenstwo zalezy od tego przyrzadu, mogg odnies¢
powazne obrazenia lub ponies¢ $mierc.

60 sekund przed wytaczeniem przyrzad przechodzi do trybu wytgczania baterii
[baterie nie sa juz w stanie zasila¢ przyrzadul:

- Na wyswietlaczu pulsuje ostrzezenie "Low Batt"i

1B

- Emitowany jest sygnat dZzwiekowy a dioda pulsuje; sygnatu dzwiekowego nie
mozna wyciszy¢,

- Nie mozna wyswietla¢ innych stron a po ok. jednej minucie przyrzad
automatycznie sie wytacza.

W przypadku roztadowania sie baterii nalezy:
(1) Natychmiast opusci¢ zagrozony obszar.
(2) Ponownie natadowac baterie.

ALTAIR 4X
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tadowanie baterii

Ostrzezenie!
Ryzyko wybuchu: Nie nalezy tadowac przyrzadu w niebezpiecznym

obszarze.

Uwagal!
Uzywanie tadowarek innych niz tadowarka dotgczona do przyrzadu

moze by¢ przyczyng uszkodzenia lub nieprawidtowego tadowania
baterii.

W temperaturze pokojowej tadowarka moze catkowicie natadowaé wyczerpang
baterie w ciggu czterech godzin.

Przed tadowaniem bardzo goracy lub zimny miernik powinien przez
@ godzine pozostawa¢ w temperaturze pokojowe;.

- Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia potrzebna do tadowania
urzadzenia wynosi odpowiednio 10 °C i 35 °C.

- Dla najlepszych rezultatow urzadzenie nalezy tadowaé w temperaturze
pokojowej [23 °C].

tadowanie przyrzadu
- Wiozy¢ przyrzad do gniazda tadowarki.

- Symbol baterii zacznie sie napetnia¢ a czerwona dioda zgasnie po osiagnieciu
przez baterie 90% poziomu natadowania. Wtedy symbol baterii zostanie w petni
podswietlony, a zielona dioda poziomu natadowania baterii zapali sie po jej
petnym natadowaniu.

- W przypadku wykrycia problemu podczas fadowania, symbol baterii zacznie
pulsowac i zapali sie pomaranczowa dioda poziomu natadowania baterii.
Nalezy wtedy usuna¢ przyrzad, a nastepnie umiesci¢ go ponownie w gniezdzie
tadowarki, aby wyzerowac cykl fadowania.
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Przegladanie ekranéw opcyjnych
Ekran gtéwny wyswietla sie podczas witaczania przyrzadu.
Ekrany opcyjne mozna zobaczy¢ naciskajac przycisk V¥ i przechodzac do punktu:

Tryb obcigzeniowy

(1) Aby wybrac¢ tryb obciazeniowy, nalezy nacisng¢ przycisk ON/OFF.
(2) Aby przejs¢ dalej, nalezy nacisng¢ przycisk V.

(3) Aby wrdci¢ do strony gtéwnej, nalezy nacisngé przycisk A.

Odczyty najwyzszej wartosci [strona PEAK]

Ikona najwyzszej wartosci [ rozdziat 2.3] wskazuje najwyzszy poziom gazu
zapisany przez przyrzad od chwili jego wtaczenia lub wyzerowania odczytu
najwyzszych wartosci.

Aby wyzerowaé wartosci szczytowe:

(1) Wejs¢ na strone wartosci szczytowych.

(2) Nacisna¢ przycisk A.

Odczyty najnizszej wartosci [strona MIN]

Strona ta przedstawia najnizszy poziom tlenu zarejestrowany przez przyrzad od
chwili jego wigczenia lub wyzerowania odczytu warto$ci minimalnych.

Ikona najnizszych wartosci [ rozdziat 2.3] pojawia sie na wyswietlaczu.
Aby wyzerowac¢ wartosci minimalne:
(1) Wejs¢ na strone wartosci minimalnych.

(2) Nacisna¢ przycisk A.

Limity krétkotrwatej ekspozyciji [strona STEL]

Uwaga!
&i} W przypadku uruchomienia alarmu STEL, nalezy niezwlocznie opusci¢

zanieczyszczony obszar. Stezenie gazu w otoczeniu osiagneto zadany
poziom alarmowy. Niezastosowanie sie do tego ostrzezenia spowoduje
zbyt dtugie narazenie na dziatanie toksycznych gazéw, a osoby, ktérych
bezpieczenstwo zalezy od tego przyrzadu, mogq odnie$¢ powazne
obrazenia lub ponies¢ $mierc¢.

Ikona STEL [— rozdziat 2.3] na wyswietlaczu wskazuje $rednig ekspozycje w ciggu
15 minut.
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Gdy ilo$¢ gazu zmierzona przez przyrzad przekroczy limit STEL:

- zostaje wyemitowany alarm akustyczny,

- pulsujg diody alarmowe,

- pulsuje ikona STEL.

Aby wyzerowa¢ STEL:

(1) Nalezy wejs¢ na strone STEL.

(2) Nacisna¢ przycisk A.

Alarm STEL jest obliczany w czasie 15-minutowej ekspozycji na dziatanie
substancji.

Przyktadowe obliczenia wartosci STEL:

Przy zatozeniu, ze przyrzad jest wiaczony od przynajmniej 15 minut:
15-minutowa ekspozycja o wartosci 35 ppm:

[15 minut x 35 ppm]

=35 ppm
15 minut PP

10-minutowa ekspozycja o wartosci 35 ppm i 5-minutowa ekspozycja o
wartosci 5 ppm:

[10 minut x 35 ppm] + [5 minut x 5 ppm]

=25 ppm
15 minut PP
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Srednia wazona [strona TWA]

Uwaga!
&i} W przypadku uruchomienia alarmu STEL, nalezy niezwlocznie opusci¢

zanieczyszczony obszar. Stezenie gazu w otoczeniu osiggneto zadany
poziom alarmowy. Niezastosowanie sie do tego ostrzezenia spowoduje
zbyt dtugie narazenie na dziatanie toksycznych gazéw, a osoby, ktérych
bezpieczenstwo zalezy od tego przyrzadu, mogq odnie$¢ powazne
obrazenia lub ponie$¢ $mier¢.

Ikona TWA [— rozdziat 2.3] pojawia sie na wyswietlaczu i wskazuje Srednig warto$¢
ekspozycji od chwili wigczenia urzadzenia lub wyzerowania odczytu wartosci TWA.
Jesli mierzona ilo$¢ gazu przekroczy limit 8 godzin TWA:

- zostaje wyemitowany alarm akustyczny,

- pulsujg diody alarmowe,

- ikona TWA pulsuje.

Aby wyzerowac¢ TWA:

(1) Wejs¢ na strone TWA.

(2) Nacisng¢ przycisk A.

Wartos¢ dla alarmu TWA jest obliczana po 8-godzinnej ekspozycji na dziatanie
substanciji.

Przyktadowe obliczenia wartosci TWA:

1-godzinna ekspozycja o wartosci 50 ppm:

[1 godzina x 50 ppm] + [7godzin x 0 ppm]

=6,25 ppm
8 godzin PP

4-godzinna ekspozycja o wartosci 50 ppm i 4-godzinna ekspozycja o wartosci
100 ppm:

[4 godziny x 50 ppm]+ [4 godziny x 100 ppm]

=75 ppm
8 godzin PP
12-godzinna ekspozycja o wartosci 100 ppm:
12 godzin x 100 ppm
1249 ppm] = 150 ppm

8 godzin
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Wyswietlanie godziny
Aktualna godzina wyswietla sie domysinie w formacie 12-godzinnym.
Format 24-godzinny mozna wybra¢ za pomocg oprogramowania MSA Link.

Wyswietlanie daty
Aktualna data jest wyswietlana w formacie: MMM-DD-RRRR.

Strona ostatniej kalibracji
Wyswietla date ostatniej udanej kalibracji przyrzadu w formacie: MMM-DD-RRRR

Strona nastepnej przypadajacej kalibracji

Wyswietla liczbe dni do nastepnej wymaganej kalibracji przyrzadu [warto$é
wybierana przez uzytkownikal].

Alarm braku ruchu

W celi aktywacji lub dezaktywaciji alarmu ruchu, nalezy wcisng¢ przycisk

A podczas gdy wyswietlana jest strona aktywacji alarmu ruchu. Kiedy alarm braku
ruchu jest aktywny, symbol alarmu ruchu [— rozdziat 2.3] bedzie pulsowat co

3 sekundy. Przyrzad przejdzie w tryb wstepnego alarmu, gdy przez 20 sekund nie
zostanie wykryty ruch. Ten tryb mozna dezaktywowac, poruszajac przyrzad.

Po 30 sekundach braku aktywno$ci zostaje wyzwolony peten alarm braku ruchu.
Ten rodzaj alarmu mozna dezaktywowaé wytgcznie poprzez nacidniecie
przycisku A.
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Alarm braku czujnika

Przyrzad przechodzi w tryb alarmu braku czujnika, gdy wykryje, ze czujnik nie jest
prawidtowo zamontowany w przyrzadzie lub jest niesprawny.

Jesli przyrzad wyczuje brak czujnika:

- "wyswietla sie komunikat "SENSOR ERROR",

- Symbol umieszczony nad brakujacym czujnikiem zaczyna pulsowac,
- Wiaczajg sie sygnaty alarmowe i pulsujg diody alarmowe.

- Zolta dioda awarii zapala sie na state.

- Jezeli btad czujnika wystgpi podczas uruchomienia, przyrzad wytaczy sie w
ciggu 60 sekund.

Ostrzezenie o zuzyciu czujnika

W przypadku gdy czas eksploatacji czujnika dobiega konca, przyrzad ostrzega
uzytkownika po dokonaniu kalibracji czujnika. Czujnik w dalszym ciggu w jest w
petni sprawny, ale ostrzezenie to pozwala uzytkownikowi zaplanowa¢ wymiane z
wyprzedzeniem i zminimalizowac¢ czas przestoju. Symbol » pojawi sie na
wys$wietlaczu na state. Wiecej informacji mozna znalez¢ w rozdziale 3.9.

Wskaznik zuzycia czujnika

W przypadku gdy przyrzad nie moze skalibrowa¢ jednego lub wigkszej liczby
czujnikbéw na wyswietlaczu pojawi sie"SPAN ERR", ktéremu bedzie towarzyszyt
symbol alarmu i symbol ¥ wskazujacy zuzycie czujnika. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w rozdziale rozdziale 3.9.

Monitorowanie gazéw toksycznych

Za pomoca przyrzadu mozna monitorowaé stezenie nastepujacych gazéw
toksycznych w otaczajacym powietrzu:

- Tlenek wegla [CO]
- Siarkowodor [H5S]

Przyrzad informuje o stezeniu gazu wyrazonym liczbg czgstek na milion [PPM] lub
mg/m3 na stronie pomiaru do chwili, gdy zostanie wybrana inna strona lub przyrzad
zostanie wylgczony.

ALTAIR 4X



MSA

210

Opis

Uwagal!
Jesli podczas uzytkowania przyrzadu uaktywnia sie alarm, nalezy

niezwtocznie opusci¢ obszar zagrozenia.
Pozostanie na miejscu w takich okolicznosciach moze by¢ przyczynag
powaznych obrazen ciata lub $mierci.
Przyrzad posiada cztery rodzaje alarméw gazowych:
- High Alarm [alarm wysokiego poziomu]
- Low Alarm [alarm niskiego poziomu]
- Alarm STEL
- Alarm TWA
Jezeli stezenie gazu osiggnie lub przekroczy zadany punkt alarmu, w przyrzadzie:
- wiaczy sie podswietlenie,
- wiaczy sie alarm wibracyjny

- wyswietla sie i pulsuje ikona alarmu oraz ikona wartosci minimalnej [alarm
niskiego poziomu] lub ikona wartosci maksymalnej [alarm wysokiego poziomu],

- zostanie uruchomiony tryb alarmowy.

Monitorowanie stezenia tlenu

Przyrzad kontroluje stezenie tlenu w otaczajgcym powietrzu. Zadane punkty
alarmu mozna ustawi¢ tak, aby alarm aktywowat sie w przypadku spetnienia dwéch
réznych warunkow:

- Wzbogacone - stezenie tlenu > 20,8 obj. % lub
- Deficytowe - stezenie tlenu < 19,5 obj. %.

Uwaga!
Jesli podczas uzytkowania przyrzadu uaktywnia sie alarm, nalezy

niezwtocznie opusci¢ obszar zagrozenia.

Pozostanie na miejscu w takich okolicznosciach moze by¢ przyczyna
powaznych obrazen ciata lub $mierci.

Jesli z jednej z powyzszych przyczyn zostanie osiggnieta warto$¢ zadana alarmu:
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- zostaje wyemitowany alarm akustyczny,

- pulsujg diody alarmowe,

- zostanie wyzwolony alarm wibracyjny,

- na przyrzadzie wyswietla sie i pulsuje ikona alarmu oraz ikona wartosci
minimalnej [alarm ostrzegajacy o nadmiernym poziomie] lub ikona wartosci
maksymalnej [alarm ostrzegajacy o niedostatecznym stezeniu] [ rozdziat 2.3]
wraz z informacjg o stezeniu tlenu.

H

Alarm ostrzegajacy o niskim poziomie [deficyt tlenu] zostaje
zablokowany i nie zostanie automatycznie wyzerowany, gdy stezenie
O, przekroczy zadany punkt niskiego poziomu [LOW]. Aby wyzerowac
alarm, nalezy wcisng¢ przycisk A. Jezeli przyczyny uruchomienia
alarmu nie ustapia, przycisk A powoduje wyciszenie alarmu jedynie na
pie¢ sekund.

Fatszywe alarmy dotyczace stezenia tlenu moga wystapic¢ pod
wplywem zmian cisnienia barometrycznego [na wyzsze] lub skrajnych
zmian temperatury otoczenia.

Zaleca sie, aby kalibracje odno$nie do stezenia tlenu przeprowadzaé w
temperaturze i ci$nieniu panujgcym w warunkach uzytkowania
przyrzadu. Przed dokonaniem kalibracji upewni¢ sie, czy przyrzad
znajduje sie na Swiezym powietrzu w znanym otoczeniu.

2.11 Monitorowanie stezenia gazéw palnych

26

Za pomoca przyrzadu mozna monitorowaé w otaczajgcym powietrzu stezenia:

- Metanu

- Gazow palnych

Przyrzad wyswietla stezenie gazu wyrazone w % LEL lub % CH,4 na stronie
pomiaru do chwili, gdy zostanie wybrana inna strona lub przyrzad zostanie
wytgczony.

A

Uwaga!

Jesli podczas uzytkowania przyrzadu uaktywnia sie alarm, nalezy
niezwtocznie opusci¢ obszar zagrozenia.

Pozostanie na miejscu w takich okolicznosciach moze by¢ przyczyng,
powaznych obrazen ciata lub $mierci.

Przyrzad posiada dwie wartosci zadane alarmu:
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- High Alarm [alarm wysokiego poziomu]

- Low Alarm [alarm niskiego poziomu]
Jezeli stezenie gazu osiagnie lub przekroczy zadany punkt alarmu, w przyrzadzie:

wigczy sie podswietlenie,

- zostanie wyzwolony alarm wibracyjny,

- wyswietla sie i pulsuje ikona alarmu oraz ikona warto$ci minimalnej [alarm
niskiego poziomu] lub ikona warto$ci maksymalnej [alarm wysokiego poziomu],

- zostanie uruchomiony tryb alarmowy.

H

Jezeli odczyt stezenia gazu przekroczy 100% LEL CHy4, w przyrzadzie
zostanie zablokowany alarm, wytacza sie czujnik gazéw palnych i
wyswietla sie “xxx” w miejscu biezgcego odczytu. Wskazanie to mozna
wyzerowac tylko w jeden sposéb - wytgczajac przyrzad i wiaczajac go
na swiezym powietrzu.

Uwaga!

Odczyt stezenia gazu palnego "100” wskazuje przekroczenie w
powietrzu 100 % LEL CHyg4, a tym samym niebezpieczenstwo wybuchu.
Nalezy niezwtocznie opusci¢ zagrozone miejsce.

W takim wypadku zostanie witgczona funkcja alarmu blokujgcego przyrzadu
[LockAlarm].

0

Nalezy sprawdzi¢ krajowe normy dla 100 % LEL [EN60079-20-1].
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Czynniki Srodowiskowe

Niektdére czynniki srodowiskowe mogg wptywaé na odczyt czujnika gazéw, w tym
powodowac¢ zmiany ci$nienia, wilgotnosci i temperatury. Zmiany cisnienia i
wilgotnosci wptywaja na rzeczywistg ilos¢ tlenu w atmosferze.

Zmiany cisnienia

Jesli cisnienie zmieni sie nagle [np. po przejsciu przez korek powietrzny], odczyt
czujnika tlenu moze sie na krétko zmieni¢ i spowodowac przejscie detektora w stan
alarmowy. Podczas gdy udziat tlenu moze utrzymywac sie na poziomie bliskim
20,8% obj., catkowita ilo$¢ tlenu obecnego w atmosferze dostepnego do
oddychania moze stanowi¢ niebezpieczenstwo, jesli catkowite ci$nienie zostanie
zmniejszone w znaczacym stopniu.

Zmiany wilgotnosci

W przypadku znacznej zmiany wilgotnosci [np. w przypadku przejscia z suchego,
klimatyzowanego pomieszczenia na zewnatrz, do wilgotnego powietrza], para
wodna wypierajgca w powietrzu tlen moze spowodowac, ze odczyt stezenia tlenu
bedzie nizszy o maks. 0,5%.

Czujnik tlenu posiada specjalny filtr zmniejszajacy wptyw zmian wilgotnosci na
odczyt wartosci tlenu. Wplyw na odczyt iloéci tlenu nie bedzie widoczny
natychmiast, ale stopniowo, po kilku godzinach.

Zmiany temperatury

Czujnik tlenu posiada wbudowang funkcje kompensacji temperatury. Jesli jednak
zmiana temperatury bedzie znaczna, moze sie zmieni¢ odczyt czujnika tlenu.
Nalezy wyzerowac przyrzad w temperaturze stanowiska pracy w celu
zminimalizowania tego efektu.
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3.2 Wiaczanie przyrzadu
Wiecej informacji mozna znalez¢ na schematach umieszczonych w sekc;ji
[ rozdziat 7].

®  Wiaczy¢ przyrzad za pomoca przycisku ON/OFF.
Przyrzad wykonuje autotest, a nastepnie kalibracje swiezym powietrzem:

wszystkie segmenty wyswietlacza sg nieaktywne,

zostaje wyemitowany alarm dzwiekowy,

zapalajg sie diody alarmowe,

zostaje wigczony alarm wibracyjny.

Podczas autotestu przyrzad wykonuje kontrole pod katem brakujacych czujnikow.
W przypadku braku czujnika, az do wylaczenia przyrzadu wyswietla sie ekran braku
czujnika oraz alarmy. W przeciwnym wypadku uruchamianie trwa dale;.

Przyrzad wyswietla:

- autotest alarmu i wyswietlacza,

- nazwe producenta,

- Nazwe urzadzenia

- Wersje oprogramowania

- Wykrywanie czujnikéw

- Typ gazu palnego,

- Jednostki gazu toksycznego,

- Punkty zadania alarmu [PEAK, MIN] [STEL, TWA]

- Wartosci kalibraciji,

- Ustawienie godziny i daty,

- Date ostatniej kalibracji [jezeli funkcja jest aktywna],

- Date nastepnej kalibracji [jezeli funkcja jest aktywnal,

- Opcje kalibracji swiezym powietrzem.
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Wskazania wyswietlacza podczas uruchomienia

sekund.
W trakcie uruchamiania wys$wietla sie kilka sekwenc;ji i ekranow:

Autotest przyrzadu
Przyrzad wykonuje autotest.

Nazwa przyrzadu i wersja oprogramowania
Wyswietla sie wersja oprogramowania i nazwa przyrzadu.

Typ gazu palnego
Wyswietla sie nazwa gazu palnego, np. BUTAN.

UWAGA: Typ gazu wybuchowego mozna zmienié recznie poprzez
menu ustawien sensora lub oprogramowanie MSA Link.

ALTAIR 4X
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Jednostki gazéw toksycznych

Wyswietla sie nazwa jednostek gazéw toksycznych [ppm lub mg/

m3].

UWAGA: Jednostki gazéw toksycznych mozna zmieni¢ tylko za

pomoca oprogramowania MSA Link.

Punkty zadane alarmu

Wyswietlajg sie punkty zadane alarmu dla wszystkich

zamontowanych i aktywnych czujnikow.

Najpierw wyswietlajg sie punkty zadane alarmu niskiego poziomu
[LOW], a nastepnie punkty zadane alarmu wysokiego poziomu

[HIGH].

UWAGA: Punkty zadane alarmu mozna zmieni¢ recznie poprzez
menu ustawien czujnika lub oprogramowanie MSA Link.

Punkty zadane STEL i TWA

Wyswietlaja sie wartosci STEL i TWA zainstalowanych i aktywnych

czujnikow.

ALTAIR 4X
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Wartosci kalibracji

Wyswietlaja sie wartosci kalibraciji dla zainstalowanych i aktywnych
czujnikow.

Godzina i data
Data jest wyswietlana w formacie: miesiac, dzien, rok.

UWAGA: W przypadku catkowitego roztadowania baterii wartosci
czasu i daty ulegajg wyzerowaniu. Podczas uruchamiania
uzytkownik jest proszony o wprowadzenie godziny i daty.

W przypadku gdy data i godzina nie zostang wprowadzone,
domysinym ustawieniem jest

[sty-01-2008] godz. [00:00].

Data ostatniej oraz nastepnej kalibracji

UWAGA: Te opcje wyswietlania mozna ustawi¢ za pomoca
oprogramowania MSA Link. Jezeli opcje nie sg ustawione, te
ekrany nie wyswietlajg sie.

- Domyslinie aktywna jest ostatnia kalibracja.

- Opcja nastepnej kalibraciji jest domysinie wytaczona.

Kalibracja swiezym powietrzem [FAS]
Przywotywany jest ekran kalibracji Swiezym powietrzem.

32 ALTAIR 4X
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MSA Obstuga

Ustawienie swiezego powietrza (FAS)

Kalibracja FAS jest wykorzystywana w procesie automatycznej kalibracji zera
przyrzadu.

Kalibracja Swiezym powietrzem posiada wartosci graniczne. Zerowanie czujnikow
poza tymi granicami nie jest regulowane poleceniem FAS.

Ostrzezenie!

Nie nalezy aktywowac¢ kalibracji $wiezym powietrzem jezeli nie jest sie
pewnym ze otaczajgce powietrze nie jest zanieczyszczone. W
przeciwnym wypadku mogq pojawic sie niedoktadne odczyty, ktore
moga fatszywie wskazywac, ze niebezpieczna atmosfera nie stanowi
zagrozenia. W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci otaczajgcego
powietrza, nie nalezy uzywac funkcji kalibracji $wiezym powietrzem. Nie
stosowac kalibracji Swiezym powietrzem jako zastepstwa codziennego
sprawdzania kalibracji. Sprawdzanie kalibracji jest niezbedne w celu
kontroli doktadnosci kalibracji. Nieprzestrzeganie tego ostrzezenia moze
spowodowaé powazne urazy ciata lub $mier¢.

Jezeli cykl tadowania baterii zostanie przerwany przed zakonczeniem
@ [4 godziny w przypadku catkowicie roztadowanej baterii], przed

wykonaniem kalibracji $wiezym powietrzem nalezy pozostawic
przyrzad na 30 minut, aby temperatura w jego wnetrzu ustabilizowata
sie.

= - -
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Rys. 3  Kalibracja $wiezym powietrzem
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Jezeli ta opcja jest wigczona, na wyswietlaczu pojawia sie komunikat "FAS?",
przypominajgcy uzytkownikowi o koniecznosci przeprowadzenia kalibracji Swiezym
powietrzem.

(3) Nalezy nacisna¢ przycisk A, aby oming¢ kalibracje $wiezym powietrzem.
> Kalibracja $wiezym powietrzem zostaje pominieta i wyswietla sie strona
pomiaru [strona gtéwnal].
(4) Nalezy nacisna¢ przycisk ON/OFF w ciggu 10 sekund aby przeprowadzi¢
kalibracje $wiezym powietrzem.
> Przyrzad rozpoczyna kalibracje $wiezym powietrzem.

> Na ekranie wyswietla sie symbol braku gazu, pulsujgca klepsydra oraz
odczyty wszystkich wigczonych czujnikow gazu.

> Na zakonczenie kalibracji Swiezym powietrzem, na wyswietlaczu pojawia
sie komunikat "FAS OK" lub "FAS ERR". razem z symbolami czujnikéw,
ktore daty odczyt spoza progow kalibracji Swiezym powietrzem. Wszystkie
czujniki, ktérych wskazania zawieraty sie w zakresie kalibracji FAS, zostajg
wyzerowane.

Tryb pomiaru [normalna praca]

W trybie normalnej pracy uzytkownik moze sprawdzi¢ odczyty wartosci
maksymalnych i minimalnych przed skasowaniem wartosci STEL i TWA lub
wykonaniem kalibracji zakresu oraz kalibracji zera.

Na ekranie normalnej pracy mozna wyswietli¢ nastepujace strony opcji:

Strona testu obcigzeniowego T Emsy) [ s
. . . , . . =1 id 1
Na tej stronie mozna wykonac test obcigzeniowy. | I ——
T M 1 nano 1
oo 1 L
| I |
TOOT iy i
Canr (] (1}
Strona najwyzszych wartosci A e
Na tej stronie wyéwietlajg gie najwyzsze wartosci -
odczytéw wszystkich czujnikdw. T=NE
:I C
R E N
Strona najnizszych wartosci D~
Na tej stronie wyswietlajg sie najnizsze wartosci v
odczytéw czujnika tlenu. Tl
(JAA]
MT M
mni
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Strona STEL

Na tej stronie wyswietlajg sie obliczone odczyty
STEL przyrzadu.

Strona TWA

Na tej stronie wyswietlajg sie obliczone odczyty
TWA przyrzadu.

Strona godziny i daty
Na tej stronie wyswietlajg sie ustawienia biezacej
godziny i daty.

Alarm braku ruchu [opcjonalny]

Na tej stronie dostepna jest funkcja aktywaciji i
dezaktywacji alarmu braku ruchu.
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Za pomoca trzech przyciskdéw przyrzadu mozna sekwencyjnie przemieszczac sie

w gore i dot w kazdym podmenu.

Szczegodtowe instrukcje dotyczace poruszania sie po tych ekranach mozna znalez¢é

w sekcjach 2.5 i w zatgczniku.
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Konfiguracja przyrzadu
Menu konfiguracji mozna uruchomic¢ jedynie w przypadku, gdy urzadzenie jest
wigczone naciskajac i przytrzymujac przycisk A.
Ten tryb mozna aktywowac¢ tylko podczas uruchamiania przyrzadu.
Nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:
(1) Nacisna¢ i przytrzymac przycisk A podczas uruchamiania przyrzadu.
m Uzy¢ przyciskdw A i ¥, aby wprowadzi¢ hasto. Domysine hasto to "672".
(2) Nacisng¢ przycisk ON/OFF, aby wejS¢ do menu konfiguraciji.
® Nieprawidtowe hasto: przyrzad przechodzi do trybu pomiaru.

= Prawidtowe hasto: przyrzad kontynuuje prace/trzykrotnie emitujgc sygnat
dzwiekowy.

@ Hasto mozna zmieni¢ za pomocg oprogramowania MSA Link.

W trybie ustawien:

- Nacisna¢ przycisk ON/OFF, aby zapisa¢ wybrang wartosc¢ lub przejs¢ do
nastepne;j strony.

- Nacisnaé przycisk A, aby zwiekszy¢ wartosc¢ o jeden lub wtaczy¢ albo wytgczy¢
wybrang pozycje.

- Nacisng¢ i przytrzymac przycisk A, aby zwiekszy¢ wartos¢ o 10.

- Nacisng¢ przycisk ¥, aby zmniejszy¢ wartos¢ o 1 lub wiaczy¢ albo wytaczy¢
wybrang pozycje.

- Nacisna¢ i przytrzymac przycisk ¥, aby zmniejszy¢ wartosé o 10.
Nastepujace opcje sg dostepne po nacisnieciu przyciskow q i A:

- Konfiguracja czujnika [SENSOR SETUP]

- Konfiguracja kalibracji [CAL SETUP]

- Konfiguracja alarmu [ALARM SETUP]

- Ustawienia godziny i daty [TIME SET]

- EXIT

ALTAIR 4X
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Ustawienia czujnika

Kazdy czujnik mozna wtaczyé lub wytgczyc.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na schematach umieszczonych w sekc;ji
[ rozdziat 8.5].

Rys. 4 Ustawienia czujnika

(1) Aby poming¢ te ustawienia, nalezy nacisng¢ przycisk ¥ lub A; w przeciwnym
razie nalezy postepowac w nastepujacy sposob.

(2) Wocisng¢ przycisk ON/OFF ,aby wejs¢ do podmenu.

(3) Uzyc¢ przycisku ¥ lub A, aby zmieni¢ opcje i potwierdzi¢ przyciskiem ON/
OFF .

(4) Czynnosci nalezy powtérzy¢ dla wszystkich pozostatych czujnikéw.

(5) Po ustawieniu ostatniego czujnika nalezy kontynuowa¢ konfigurowanie
kalibraciji.

Ustawianie kalibracji

Dla kazdego czujnika mozna zmieni¢ i ustawi¢ wartosci kalibracji.

Mozna réwniez wybraé opcje wy$wietlania ekranu nastepnej kalibracji oraz ustawié¢
liczbe dni pozostatych do wykonania nastepnej wymaganej kalibraciji.

Wiecej informacji mozna znalezé na schematach umieszczonych w sekgiji
[> rozdziat 8.5].
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Rys. 5  Ustawianie kalibracji

(1
()

©)
(4)

®)

(6)

@)

(8)
9)

Aby poming¢ te ustawienia, nalezy nacisnac¢ przycisk ¥ lub A; w przeciwnym
razie nalezy postepowac w nastepujacy sposoéb.

Nacisna¢ przycisk ON/OFF , aby wej$¢ do podmenu.

> Zostanie wyswietlone stezenie gazu kalibracyjnego pierwszego czujnika.
Nacisna¢ przycisk ¥ lub A, aby zmieni¢ wartosé.

Nacisna¢ przycisk ON/OFF ,aby zapisa¢ wartos¢.

> Zostaje wyswietlony ekran ustawien nastepnego czujnika.

Czynnosci te nalezy powtdrzyc¢ dla wszystkich pozostatych czujnikow.

> Po ustawieniu ostatniego czujnika pojawia sie zadanie ustawienia
parametrow nastepnej kalibraciji.

Nacisna¢ przycisk ¥ lub A, aby wiaczy¢ lub wylaczy¢ konfiguracje nastepne;j
kalibracji.

Nacisna¢ przycisk ON/OFF ,aby potwierdzi¢ wybor.

Jezeli opcja nastepnej kalibracji jest wiaczona, nalezy nacisng¢ przycisk
V lub A, aby wybra¢ liczbe dni

Zatwierdzi¢ przyciskiem ON/OFF.

Po zatwierdzeniu przej$¢ do ustawien alarmu.

Ustawianie alarmu

Dla kazdego czujnika mozna wigczyc¢ lub wytaczy¢ alarm oraz zmieni¢ zadane
punkty alarmu.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na schematach umieszczonych w sekcji [»>
rozdziat 8.9].

Informacje dotyczace ograniczen ustawien alarmu mozna znalez¢ w rozdziale 5.1.
Ustawiona warto$¢ alarmu wysokiego poziomu moze by¢ wytacznie wyzsza od
zadanego punktu alarmu niskiego poziomu.
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Rys. 6

Ustawianie alarmu

Aby poming¢ te ustawienia, nalezy nacisna¢ przycisk ¥ lub A; w przeciwnym
razie nalezy postepowac w nastepujacy sposob.

Nacisna¢ przycisk ON/OFF ,aby wej$¢ do podmenu.
Wigczy¢ lub wytgczy¢ alarm, naciskajac ¥ lub A.
Nacisna¢ przycisk ON/OFF ,aby potwierdzi¢ wybor.

> Wyswietlajg sie ustawienia alarmu niskiego poziomu dla pierwszego
sensora.

Nacisng¢ przycisk ¥ lub A, aby zmieni¢ wartosc.
Nacisna¢ przycisk ON/OFF ,aby zapisaé wartos¢.

> Wyswietlajg sie ustawienia alarmu wysokiego poziomu dla pierwszego
czujnika.

Nacisna¢ przycisk ¥ lub A, aby zmieni¢ wartosc.
Nacisna¢ przycisk ON/OFF ,aby zapisaé wartos¢.

> Wyswietlajg sie ustawienia alarmu STEL [wytacznie dla czujnikéw gazéw
toksycznych].

Nacisna¢ przycisk ¥ lub A, aby zmieni¢ wartosc.

(10) Nacisng¢ przycisk ON/OFF ,aby zapisa¢ wartosc.

(
(
(
(

> Wyswietlajg sie ustawienia alarmu TWA [wytgcznie dla sensoréw gazéw
toksycznych].

11) Nacisna¢ przycisk ¥ lub A, aby zmieni¢ wartosc.

12) Nacisna¢ przycisk ON/OFF ,aby zapisa¢ wartos¢.

13) Czynnosci te nalezy powtorzy¢ dla wszystkich pozostatych czujnikéw.
14) Po ustawieniu ostatniego czujnika nalezy kontynuowaé¢ konfigurowanie

godziny i daty.
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Wartos$¢ najwyzszego punktu zadanego alarmu, ktéry mozna zaprogramowac,
wynosi 60% L.E.L. lub 3,0% obj. metanu.

Alarm mozna tymczasowo wyciszy¢, naciskajac przycisk A. Jezeli stezenie gazu
wywotujgcego alarm jednak sie utrzymuje, przyrzad powrdci do stanu alarmu.
Ustawianie godziny i daty

To podmenu stuzy do ustawiania daty i godziny.

Wiecej informacji mozna znalezé na schematach umieszczonych w sekcji [—
rozdziat 8.10].

Rys. 7
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Ustawianie godziny i daty

Aby poming¢ te ustawienia, nalezy nacisng¢ przycisk ¥ lub A; w przeciwnym
razie nalezy postepowac w nastepujacy sposob.

Nacisna¢ przycisk ON/OFF ,aby wej$¢ do podmenu.

Ustawi¢ miesiac, naciskajac ¥ lub A.

Nacisna¢ przycisk ON/OFF ,aby potwierdzi¢ wybor.

Czynnosci te powtorzy¢ dla dnia, roku, godziny i minut.

> Godzina jest domysinie wyswietlana w formacie 12-godzinnym.

> Nastepnie wyswietli sie ekran EXIT .

Po zatwierdzeniu tego ekranu przyciskiem ON/OFF, urzadzenie konczy

konfiguracje.

> Jezeli czujnik nie zostat jeszcze rozgrzany, na ekranie widoczne jest
odliczanie wsteczne.

> Przyrzad przechodzi nastepnie do trybu pomiaru.
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Rejestrowanie danych

Podtaczanie urzadzenia do komputera

(1) Wiaczy¢ urzadzenie i zestroi¢ jego port transmisji danych z portem
podczerwieni komputera PC.

(2) Do komunikacji z przyrzadem nalezy wykorzysta¢ oprogramowanie MSA Link.

Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w dokumentacji oprogramowania
MSA Link.

Test dziatania

Test alarmu
m  Wiaczy¢ przyrzad. Sprawdzié, czy:

wszystkie segmenty wyswietlacza LCD zostajg na krétki czas wiaczone,

pulsujg diody alarmowe,

przez krotki czas jest emitowany alarm akustyczny,

na krétki czas zostaje uruchomiony alarm wibracyjny.

Dioda bezpieczenstwa

Przyrzad posiada zielong diode bezpieczenstwa. Zielona dioda pulsuje co
15 sekund, jezeli:

wiaczona jest funkcja diody bezpieczenstwa,

- przyrzad pracuje w trybie pomiaru [normalna praca],

- odczyt stezenia gazéw palnych wynosi 0% LEL lub 0.00% CHy,

- odczyt stezenia tlenu [O5] wynosi 20,8%

- Odczyt stezenia tlenku wegla [CO] wynosi 0 ppm lub mg/m3

- odczyt stezenia siarkowodoru [H,S] wynosi 0 ppm lub 0 mg/m3,

- brak alarméw gazowych [niskiego i wysokiego poziomu],

- brak ostrzezenia lub alarmu o roztadowane;j baterii,

- Odczyty stezenia CO, H,S, STEL i TWA wynoszg 0 ppm lub 0 mg/mt.
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3.8 Test obciazeniowy

Uwaga!
&i } Wykona¢ test obcigzeniowy, aby sprawdzi¢ poprawne dziatanie

urzadzenia. Niepowodzenie tego testu moze spowodowaé powazne
urazy ciata lub $mier¢.

Czestotliwos¢ wykonywania testéw obcigzeniowych jest czesto
okreslona w przepisach krajowych lub zaktadowych; jednakze
wykonywanie testu obcigzeniowego codziennie przed rozpoczeciem
pracy jest ogdlnie akceptowana praktyka dla zapewnienia
bezpieczenstwa i dlatego tak tez zaleca firma MSA.

Ten test potwierdza szybko dziatanie czujnikow gazéw. Petng kalibracje w celu
zapewnienia doktadnych odczytéw nalezy wykonywac¢ okresowo lub natychmiast
po niepomysinym zakonczeniu testu obcigzeniowego urzadzenia. Test udarowy
mozna wykonac¢ zgodnie z umieszczong ponizej procedurg lub automatycznie za
pomocg stacji testujgcej GALAXY GX2.

Wyposazenie

W czesci poswieconej akcesoriom mozna znalez¢ informacje o zamowieniach
ponizszych podzespotow.

- Butla z gazem kalibracyjnym

- regulator przeptywu 0,25 I/min

- Przewody Superthane o $r. wewn. 1/8”
- Nasadka kalibracyjna
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Wykonywanie testu obcigzeniowego

(1) Podtaczyé¢ regulator do butli z gazem [ =~ ]|
kalibracyjnym. | | - 3

1 Icovaex] 2 |

(2) Na poziomie ekranu pomiaru, nacisna¢ ¥, aby | -H= I 0 I I:l ﬂ :lIl ﬂ i
wyswietli¢ “BUMP TEST?”. o- i _co 1 s §

L TCCTaN L ang

S O e I O o | N ey N

(3) Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wyswietlanych stezen
gazu z parametrami gazu kalibracyjnego w butli.
W przypadku braku zgodnosci, dostosowac
wartosci poprzez menu ustawien kalibrac;ji.

(4) Otworzy¢ zawor reduktora cisnienia na butli z
gazem testowym.

(8) Nacisnag¢ przycisk ON/OFF, aby rozpoczaé test —gm==y
obcigzeniowy, a nastgpnie otworzy¢ zawor na |«
regulatorze. Zostanie wyswietlona klepsydra, a -,-llz,?
czujniki zareaguja na dziatanie gazu. —
(6) Pio wykonaniu testu zamkna¢ ten zawor. B [l
Po zakonczeniu testu obcigzeniowego, na ‘, )
wyswietlaczu pojawi sie komunikat “BUMP PASS” lub 7 A |
“BUMP ERROR” oraz oznaczenie czujnika, ktory 3 ]
zwrécit biad przed powrotem do trybu pomiaru. Jezeli | b M | hUMP |
przyrzad nie przeszedt testu obcigzeniowego, nalezy | ﬂ ,:l ,:l } F =_— F' ﬂll_ :
- Lo

wykonac kalibracje w sposdb opisany w rozdziale3.9. !

Po pomysinym zakorczeniu testu obcigzeniowego na wyswietlaczu pojawi sie ¥ na
24 godziny po przeprowadzeniu udanego testu obcigzeniowego.
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Kalibracja

Urzgdzenie mozna skalibrowac recznie zgodnie z umieszczong ponizej procedurg
lub automatycznie za pomocg stacji testujgcej GALAXY GX2.

Kalibracje nalezy wykonaé¢ za pomoca regulatora przeptywu przy wartosci
natezenia przeptywu 0,25 litra na minute.

Jezeli cykl tadowania baterii zostanie przerwany przed zakonczeniem [4 godziny w
przypadku catkowicie roztadowanych baterii], przed wykonaniem kalibracji nalezy
pozostawi¢ przyrzad na 30 minut, aby temperatura w jego wnetrzu ustabilizowata

sie.

przynajmniej co 6 miesiecy, jednak w wielu krajach europejskich
obowiazujg krajowe przepisy w tym zakresie. Nalezy zapozna¢ sie z
regulacjami krajowymi dotyczacymi kalibrac;ji.

@ W normalnych warunkach uzytkowania MSA zaleca kalibracje

Kalibracja swiezym powietrzem i zerowanie

zakresu, nacisngcC przycisk A. Jezeli przez 30 sekund nie zostanie
wcisniety zaden przycisk, zostanie wyswietlone zadanie wykonania
kalibracji zakresu przed powrotem do trybu normalnej pracy.

@ Aby pomina¢ czynnos¢ zerowania i przejs¢ bezposrednio do kalibracji

(1) Wecisnaé i przytrzymac przycisk A w trybie normalnej pracy przez trzy
sekundy.

(2) Jezeli wybrano opcje blokady kalibracji, nalezy wprowadzi¢ hasto.
> Nastepnie zostaje wyswietlony ekran zerowania ZERO.
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- Jezeli nie wybrano opcji blokady o i a———)
kalibracij: ; ; ; ;

> wyswietli sie ekran zerowania i L cOVBEX ] 02} i i ECIEEY I i
7ZERO. } [ NN I RN

} [ I K || 0

(I o o m————

Lo I i |

(3) W przypadku przyrzadu
wystawionego na dziatanie $wiezego
powietrza, nacisna¢ przycisk ON/
OFF, aby zatwierdzi¢ ekran ZERO.
Pojawi sie kalibracja zerowa, a
czujniki zostang "odswiezone".

Swiezym powietrzem [FAS]. Zob. rozdziat 3.2, aby uzyska¢ wiecej

@ Zamiast tego mozna nacisng¢ przycisk A, aby przeprowadzi¢ kalibracje
informaciji.

Po zakonczeniu zerowej kalibracji,na - = N = -
wyswietlaczu pojawi sie informacja ; an ;
“ZERO PASS”lub “ZERO ERR”wraz z § || }
oznaczeniem czujnika, ktéry zwrdcit btad. { SCOan i } SCoOn i
| / \ | ' \
i [ R i ! 3 _ i
N L con 1
e _n |

Podczas kalibracji zerowej przyrzadu czujnik O, przechodzi takze
@ kalibracje zakresu na 20,8% O, w swiezym powietrzu oraz wedtug

koniecznosci regulacje krzywej kalibracji. Podczas kalibracji zakresu
przyrzadu kontrolowana jest doktadnosé czujnika O, wedtug znanego
stezenia tlenu bez regulacji krzywej kalibracji.

Kalibracja zakresu

Aby poming¢ kalibracje zakresu, nalezy nacisna¢ przycisk A.

Jesli przez 30 sekund nie zostanie nacisnigty zaden przycisk, przyrzad
powrdéci do trybu pomiaréw.
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(1) Poustawieniu zera, na ekranie " gmecy (T SR
pojawia sie komunikat SPAN. i ey 1 i o ;

(2) Podiaczyc¢ regulator do butli z ; LcovBiEX 102 I} ; COMBEX 102 1
gazem kalibracyjnym. ! I..l I,,I H“ = . : =I"|= : “ |
[ | = = e |

(3) Podiaczy¢ do miernika ; L co 1 has N } I —
| . |

{ J J

odpowiedni gaz kalibracyjny.

(4) Natozy¢ na przyrzad nasadke

kalibracyjna.

> Zatrzask nasadkikalibracyjnej
umiesci¢ w gniezdzie
przyrzadu.

> Wcisng¢ nasadke
kalibracyjng w sposob
przedstawiony nailustracji, az
do osadzenia w przyrzadzie.

> Zatrzaski z obydwu stron
wcisng¢ w kierunku
przyrzadu, az zostang
unieruchomione na miejscu.

> Upewnic sie, ze nasadka
kalibracyjna jest prawidtowo
osadzona.

> Podtaczyc¢ jeden koniec rurki
do nasadki kalibracyjne;j.
> Podiaczy¢ drugi koniec rurki
do regulatora butli [w zestawie
kalibracyjnym].
(5) Otworzy¢ zawor reduktora
ci$nienia na butli z gazem

testowym.
(6) Nacisna¢ przycisk ON/OFF aby 5~
skalibrowac [zakres] przyrzadu. | g ;
> Diody LED pulsujg | ICCIEES .
> Rozpoczyna sie kalibracja : =I"|I I H \
zakresu. I

(7) Po wykonaniu kalibraciji
ZAKRESU zamkngc¢ ten zawor.

46 ALTAIR 4X



MSA

nastepnie przyrzad przejdzie do
trybu pomiaru.

Obstuga

- Po zakoniczeniu kalibracji zakresu ———gge=s1 [ amep|
[SPAN], na wyswietlaczu pojawi | i ;
sie komunikat “SPAN PASS” Ub | ENEEIEETEE | | EIEES VN |
“SPAN ERR’Wraz z oznaczeniem| (- () (11 | sing 1
czujnika, ktéry zwrdcit btad, a A1l ININ }

|

|

j

|
|
1 ;
g __co | s i
!
|
|
{

Jezeli czas eksploatacji czujnika zbliza sie do korica po komunikacie "SPAN PASS"
pojawi sie ostrzezenie o zuzyciu czujnika [symbol #]. Symbol # i rodzaj gazu,
ktérego czujnik jest zuzyty bedzie pulsowat przez 15 sekund, a nastepnie przyrzad
powréci do trybu pomiaru. W trybie pomiaru symbol v wyswietla sie na state.

Zakonczenie kalibracji

(1) Zamkna¢ zawoér regulatora.

(2) Zdja¢ nasadke kalibracyjna.

Kalibracja pozwala na dostosowanie zakresu warto$ci dla dowolnego czujnika,
ktory przechodzi test kalibracji; wartosci czujnikow, ktére go nie przechodzg

pozostajg niezmienione. Z uwagi na mozliwg obecno$c¢ resztek gazéw, przyrzad
moze po zakonczeniu kalibracji na krétko wigczy¢ alarm.

Nieudana kalibracja
Niepowodzenie kalibracji zakresu:

- Jesli miernik nie moze skalibrowac jednego lub wigcej czujnikéw, przechodzi na
strone nieudanej kalibracji (SPAN ERR) i bedzie utrzymywat alarm, az do
nacisniecia przycisku™ .

- Wyswietla sie wskaznik zuzycia czujnika [symbol alarmu i #] informujac o
zuzyciu i koniecznosci wymiany czujnika.

To ma miejsce w przypadku dwukrotnego niepowodzenia kalibracji zakresu:
- Przyrzad pozostaje w trybie alarmowym do czasu nacisniecia przycisku A.

- Symbol alarmu i ¥ pozostang na wyswietlaczu do czasu przeprowadzenia
udanej kalibracji lub wymiany czujnika.

czujnika. W przypadku niepowodzenia kalibracji zakresu nalezy
sprawdzi¢ takie czynniki jak: gaz pozostaty w butli z gazem
kalibracyjnym, date przydatnosci do uzytku, zabezpieczenie nasadki,
itp. i powtdrzy¢ kalibracje przed wymiang czujnika.

@ Istnieje wiele przyczyn niepowodzenia kalibracji poza zuzyciem
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4 Konserwacja

Jezeli podczas eksploatacji wystapi biad, nalezy zastosowac wyswietlone kody
btedéw, aby podja¢ kolejne odpowiednie kroki. Urzadzenie to powinno by¢
regularnie sprawdzane i serwisowane przez wyszkolony personel.

Ostrzezenie!
A} Naprawy i wszelkie zmiany dokonywane w urzadzeniu wykraczajgce

poza czynnosci opisane w niniejszej instrukcji obstugi lub wykonywane
przez osobe nieupowazniong przez MSA, mogg spowodowaé
nieprawidiowe dziatanie urzadzenia. Przy wykonywaniu czynnosci
konserwacyjnych opisanych w tej instrukcji nalezy uzywac wytacznie
oryginalnych czesci zamiennych MSA.

Stosowanie zamiennikdw komponentow moze powaznie wptyng¢ na
dziatanie przyrzadu, zmieni¢ bezpieczenstwo samoistne lub uniewaznié¢
zatwierdzenia. Nieprzestrzeganie tego ostrzezenia moze spowodowac
powazne urazy ciata lub Smierc.

Nalezy zapozna¢ sie z normg EN 60079-29-2 [instrukcja dotyczaca
@ wyboru, instalacji, uzycia oraz konserwacji urzadzenia stuzacego do

wykrywania i pomiaru stezenia gazéw palnych i tlenu] oraz EN 45544-4
[instrukcja dotyczgca wyboru, instalacji, uzycia oraz konserwac;ji
urzadzenia elektrycznego stuzacego do bezposredniego wykrywania
toksycznych gazéw i oparéw oraz bezposredniego pomiaru ich
stezenia].
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4.1 Usuwanie usterek

Problem Opis
ERROR TEMP Temperatura jest ponizej
-40°C lub powyzej 75°C.

ERROR EE Btad pamieci EEPROM
ERROR PRG Btad pamieci Flash
ERROR RAM Btad pamieci RAM
ERROR UNK Nieznany btad

LOW Ostrzezenie o niskim
Emmqﬁ

BATT poziomie natadowania
baterii wyswietlane co 60

sekund.
BATTAL Bateria jest catkowicie
AN ARM roztadowana.
ERROR CHARGE Btad tadowania
ERROR SENSOR Brak czujnika

Przyrzad nie wigcza Niski stopien
sie natadowania baterii
' Ostrzezenie czujnika

A & ' Alarm czujnika

ALTAIR 4X
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Przeciwdziatanie

Umiescic przyrzad w normalnym
i wykonaé¢ ponowng kalibracje.
Skontaktowac sie z
przedstawicielem firmy MSA
Skontaktowac sie z
przedstawicielem firmy MSA
Skontaktowac sie z
przedstawicielem firmy MSA
Skontaktowac sie z
przedstawicielem firmy MSA
Skontaktowac sie z
przedstawicielem firmy MSA

Wycofac z uzytkowania mozliwie
najszybciej i natadowac baterie

Przyrzad nie wykrywa gazéw.
Wycofa¢ z uzytkowania i
natadowac baterie.

Przyrzad musi by¢ tadowany w
temperaturze od 10° C do 36° C.
Nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem firmy MSA,
jezeli problem nie ustepuje
Sprawdzi¢ czy czujnik jest
prawidtowo zainstalowany
Natadowa¢ przyrzad

Czujnik jest bliski zuzycia
Czujnik jest zuzyty i nie moze
zostac skalibrowany. Wymienic

czujnik i ponownie skalibrowa¢
urzadzenie.
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4.2
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Procedura konserwacyjna — wymiana i dodawanie czujnika

Ostrzezenie!
& Wymieni¢ i ponownie ostroznie zainstalowaé czujnik, nie uszkadzajac

przyrzadu. W przeciwnym przypadku poziom bezpieczenstwa
samoistnego moze ulec obnizeniu, odczyty mogg byc¢ nieprawidtowe, a
osoby, ktérych bezpieczenstwo zalezy od tego produktu, mogg odnies¢
powazne obrazenia lub ponies¢ $mierc.

Uwagal!
&i} Przed dotknieciem ptyty PC uzytkownik powinien sprawdzi¢, czy

posiada wiasciwe uziemienie, w przeciwnym razie wytadowanie
elektrostatyczne z jego ciata moze uszkodzi¢ elektronike. Gwarancja nie
obejmuje szkdd tego rodzaju. Pasy i zestawy uziemiajgce sg dostepne
u dostawcow elektroniki.

Aby doda¢ czujnik do przyrzadu z niepetnym zestawem czujnikéw, nalezy wyjaé
wtyczke czujnika znajdujacy sie przed nieuzywang obudowg czujnika.

metalowymi lub przewodzgcymi prad przedmiotami i narzedziami.

@ Nie nalezy dotyka¢ wewnetrznych podzespotéw otwartego przyrzadu

(1
()

@)

(4)

Moze nastapi¢ uszkodzenie przyrzadu.

Upewni¢ sie, ze przyrzad jest wylgczony.

Odkreci¢ cztery sruby mocujgce obudowe, a nastepnie przednig czesé

obudowy, uwaznie obserwujac utozenie uszczelki czujnika.

Delikatnie wyjac¢ i prawidtowo usuna¢ czujnik, ktéry ma by¢ wymieniony.

> Czujnik gazoéw toksycznych, palnych lub tlenu ostroznie wyjaé, uzywajac
przy tym wytacznie palcow, delikatnie poruszajac go na boki i wyciggajac
prosto z gniazda.

Delikatnie przytozy¢ styki nowego czujnika do gniazda na ptytce drukowane;j,

a nastepnie wcisng¢ czujnik na miejsce.

> Nalezy sie upewni¢, ze jezyk na czujniku jest wyréwnany wzgledem rowka
w gornej czesci uchwytu.

> Czujnik toksycznych gazéw umiesci¢ po lewej stronie uchwytu czujnikow.

> Czujnik O, umiesci¢ po prawej stronie uchwytu czujnikéw.

> Czujnik gazéw palnych umiesci¢ posrodku uchwytu czujnikéw.

> Jezeli czujnik nie jest przeznaczony do zainstalowania, nalezy sie upewnic,
ze wtyczka czujnika jest zamontowana w swoim miejscu.
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(5) Zamontowaé ponownie przednig czes$¢ obudowy.
(6) Przykrecic sruby.
(7) Wiaczy¢ przyrzad.

Jezeli wymieniony czujnik jest taki Jezeli wymieniony czujnik nie jest taki
sam jak poprzedni: sam jak poprzedni albo kanat czujnika
zostat wytaczony:

- Urzadzenie uruchamia sie - Przyrzad automatycznie wykrywa
normalnie. réznice i wyswietla sie ekran

- Przyrzad automatycznie wykrywa "SENSOR CHANGE'.
nowy czujnik i wyswietla sie ekran | - Na wyswietlaczu pojawia sie
"SENSOR DSCVRY". komunikat aAcCEPT?"

[Zaakceptowact?].

> Zaakceptowaé zmiane przy
pomocy przycisku ¥ lub
odrzucic jg przy pomocy
przycisku A.

> Przejs¢ do konfiguraciji
czujnikow i wigczy¢ wiasciwy
czujnik [— rozdziat 3.4].

(8) Po ustabilizowaniu czujnikdw nalezy wykonac kalibracje przyrzadu.

Niebezpieczenstwo!
A\ Kalibracja po zainstalowaniu czujnika jest obowigzkowa. W przeciwnym

razie przyrzad nie bedzie wtasciwie dziata¢, a osoby polegajgce na
wskazaniach produktu moga dozna¢ powaznych urazéw lub poniesé
$mierc.

przynajmniej 30 minut przed kalibracjg [—> rozdziat 3.9].

@ Czujniki powinny stabilizowac¢ sie w temperaturze pokojowej przez
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4.3

4.4

4.5

52

Czyszczenie

Zewnetrzng powierzchnie przyrzadu nalezy regularnie czysci¢ wytacznie za
pomocg wilgotnej szmatki. Nie wolno stosowac¢ srodkéw czyszczgcych, poniewaz
mogg one zawiera¢ krzemiany, ktére mogg uszkodzi¢ czujnik gazéw palnych.

Przechowywanie

Nieuzywane urzadzenie nalezy przechowywac¢ w bezpiecznym, suchym miejscu w
temperaturze od 18 °C do 30 °C. Po zakonczeniu przechowywania zawsze
sprawdzac kalibracje urzadzenia przed jego uzyciem.

Zakres dostawy

Zapakowac¢ przyrzad w oryginalny pojemnik do transportu, uzywajac
odpowiedniego wytozenia. Jesli oryginalny pojemnik nie jest dostepny, mozna uzy¢
podobnego pojemnika.
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Dane techniczne

Waga

Wymiary

[dl. x szer. x wys.]
Alarmy

Glosnos¢

alarmu dzwiekowego
Wyswietlacz

Typ baterii

Czas pracy przyrzadu
Czas tadowania

Czas rozgrzewania
Zakres temperatur

Zakres wilgotnosci

Zakres cisnienia
atmosferycznego

Ochrona przed
ochrony

Dane techniczne

224 g [przyrzad z zestawem baterii i zaciskiem]
112 x 76 x 33 mm — bez klipsa mocujacego

Cztery diody alarmowe, dioda stanu natadowania
baterii, alarm dzwigkowy i alarm wibracyjny

95 dBA przy 30 cm

Wyswietlacz LCD

Litowo-polimerowa bateria akumulatorowa.
Baterii litowo-polimerowej nie wolno wymienia¢ w
obszarze zagrozonym wybuchem.

24 godzin przy temperaturze 25 °C

< 4 godziny

Maksymalne napiecie tadowania w otoczeniu
bezpiecznym U, = 6,7 VDC

2 min

-20°C do 60°C

W przypadku mierzenia tlenku wegla & siarkowodoru
-20°C do 60°C

W przypadku mierzenia tlenu, metanu, propanu,
pentanu & wodoru - wydajnos¢ certyfikowana przez
ATEX

-40°C do 60°C

Dla bezpieczenstwa wewnetrznego

10°Cdo35°C

podczas fadowania baterii

15 % — 90 % wilgotnosci wzglednej, bez kondensaciji,
5 % — 95 % RH wilgotnosci chwilowej

od 800 do 1200 mbar

IP 67
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Pomiar Gazy palne: Czujnik katalityczny
metody Tlen: Czujnik elektrochemiczny
Gazy toksyczne: Czujnik elektrochemiczny

Palne 0,* co H,S
Zakres 0-100% LEL 0-30% ob;. 0-1999 ppm 0-200 ppm
pomiaru  (dolna granica 0-1999 mg/m®  0-284 mg/m3

wybuchowosci)

0-5,00% Vol.CH4

H,S-LC NO, SO,
0-100 ppm 0-50 ppm 0-20 ppm

* Certyfikowane dla 0 - 25 obj.% O,

Wiasciwosci techniczne oraz wydajnosé czujnikow specjalistycznych EX-H oraz
EX-M s3a takie same jak czujnika standardowego EX.

Konwersja jednostek ppm na mg/mt jest dokonywana przy
@ temperaturze 20° C i ci$nieniu atmosferycznym.
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Dane techniczne

5.1 Ustawione fabrycznie progi oraz punkty zadalne alarméw

a

Sprawdz monitor lub certyfikat kalibracji dla doktadnych poziomoéw
alarmu, poniewaz réznig sie¢ one w zaleznosci or narodowych regulaciji.

Low Alarm High Alarm
Czujnik nE:':;L’;‘O w}::)ak'i':go STEL TWA
poziomu] poziomu]

Np. 10 % DWG 20 % DWG -- --
EX-H 10 % DWG 20 % DWG - -
EX-M 0,5 1,0 -- --
[%vol]

H,S-LC 5 10 10 1
[ppm]
NO, [ppm] 2 5 5 2
SO, [ppm] 2 5 5 2
O, [%] 19,5 23,0 -- --
CO [ppm] 25 100 100 25
H,S [ppm] 10 15 15 10
Czujnik Min. punkt zadany Maks. punkt zadany Wartc_:éci -~
alarmu alarmu autokalibracji

Np. 5% 60 % 58 %
EX-H 5% 60 % 58 %
EX-M 0,1 3,0 25
[0/0V0|]

H,S-LC 1 70 20

[ppm]

NO, [ppm] 1 47,5 10
SO, [ppm] 1 17,5 10
0O, [%] 5 24 15,0
CO [ppm] 10 1700 60
H,S [ppm] 5 175 20
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5.2 Specyfikacje wydajnosciowe

Gazy palne

Zakres od 0 do 100 % LEL lub od 0 do 5 % CHy4
Rozdzielczosé 1 % LEL lub 0,05 % obj. CH,4
Powtarzalnos¢ 3 % LEL, odczyt od 0 % do 50 % LEL
lub 0,15 % CHy, od 0,00 do 2,50 % CHy4
[normalny zakres temperatur]
5 % LEL, odczyt od 50 % do 100 % LEL
lub 0,25 % CHy, od 2,50 % do 5,00 % CH,
[normalny zakres temperatur]
5 % LEL, odczyt od 0 % do 50 % LEL
lub 0,25 % CHy, od 0,00 % do 2,50 % CHy4
[rozszerzony zakres temperatur]
8 % LEL, odczyt od 50 % do 100 % LEL
lub 0,4 % CHy, od 2,50 % do 5,00 % CHy
[rozszerzony zakres temperatur]

Czas reakgji 90 % ostatniego odczytu w ciggu maksymalnie 15 sekund
[pentan] oraz10 sek. [metan][normalny zakres temperatur]
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Gazy palne - Wspoétczynniki referencyjne wyznaczone dla
Kalibracja ogolna przy pomocy butli kalibracyjnej (nr czesci 10053022)

Dane techniczne

Kalibracja metan

Kalibracja symulant pentanu

Gazy palne 1,45 Vol % CH,4 1,45 obj. % CH,4

ustawione 33% LEL Ustawié 58 % DWG
Aceton 1,09 0,62
Acetylen 1,07 0,61
Butan 1,37 0,79
Cykloheksan 1,94 1,11
Eter dietylowy 1,43 0,82
Etan 1,27 0,73
Etanol 1,16 0,66
Etylen 1,09 0,62
Benzyna 1,63 0,93
n-heksan 1,86 1,06
Wodér 0,98 0,56
Izobutan 1,63 0,93
Alkohol 1,55 0,88
izopropylowy
Metan 1,00 0,57
Metanol 0,93 0,53
Keton etylowo- 1,69 0,97
metylowy
Nonan 4,48 2,56
Nonan z czujnikiem 3,03 1,73
EX-H
Pentan 1,90 1,00
Propan 1,39 0,79
Toluen 1,14 0,93
Ksylen 2,09 1,19
Izobutan 4,83 2,76
Ksylen z czujnikiem 3,57 2,04
EX-H
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Uwagi odnosnie reakcji

(1)

)
©)

(4)

®)

(6)

)

Tlen

Niektore zwigzki chemiczne mogg zmniejszy¢ czutos¢ czujnika gazéw
palnych poprzez zanieczyszczenie lub zablokowanie dziatania czujnika
katalitycznego lub polimeryzacje na powierzchni katalitycznej.

Pomnozyé wyswietlang warto$¢ %LEL przez odpowiadajacy wspotczynnik
przeliczeniowy, aby uzyska¢ rzeczywistg warto$¢ %LEL.

Niniejsze wspotczynniki przeliczeniowe powinny by¢ uzywane tylko wéwczas,
gdy znany jest rodzaj gazu palnego.

Wszystkie wspoétczynniki bazujg na poziomie IEC 100% LEL

> np. Metan 100% LEL = 4,4 % ob;.

> Pentan 100% LEL = 1,1 % obj.

> Propan 100% LEL = 1,7 % ob;.

Te wspotczynniki przeliczeniowe sg typowe. Poszczegdline jednostki moga sie
réznic¢ £ 25% wzgledem tych wartosci.

Wyniki petnig role wytacznie warto$ci wytycznych . W celu wykonania bardziej
doktadnych pomiaréw, przyrzad powinien by¢ wzorcowany z zastosowaniem
gazu, ktory jest badany.

Wspétczynniki konwersji dla standardowego czujnika EX, specjalistycznego
EX-H oraz

EX-M sg takie same z wyjatkiem dla EX-H, Neonanu i o-Xsylenu.
Wspétczynniki przeliczeniowe dla tych dwdch opardéw sg podane w tabeli.

Czujnik tlenu posiada wbudowang funkcje kompensacji temperatury. Jesli jednak
zmiana temperatury bedzie znaczna, moze sie zmieni¢ odczyt czujnika tlenu. Dla
zminimalizowania tego efektu nalezy wyzerowac urzadzenia w zakresie 30 °C
temperatury miejsca pracy.

Zakres 0 do 30 obj.% O,*

Doktadnos¢ 0,1% obj. O,

Powtarzalnos¢ 0,7% obj. O, dla 0 do 30% obj. O,

Czas reakg;ji <10 sekund (normalny zakres temperatur)

(90% koncowego odczytu)

Czuto$¢ krzyzowa czujnika Czujnik tlenu nie ma zwyktych czutosci
krzyZzowych.

* Certyfikowane dla 0 - 25 obj.% O,

ALTAIR 4X
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Tlenek wegla

Dane techniczne

&

Dane sa przedstawione jako wydajnos¢ w PPM, ktorg uzyskanoby po
zastosowaniu gazu testowego.

Zakres

0 - 1999 ppm [0 - 1999 mg/m?] CO

Rozdzielczos$é

1 ppm [1,2 mg/m®] CO dla 0 do 1999 ppm

Powtarzalnos$¢

+ 5 ppm [5,8 mg/m®] CO lub 10 % odczytu —

wieksza warto$c

[normalny zakres temperatur]

+ 10 ppm [11,6 mg/m3] CO lub 20 % odczytu —
wieksza warto$¢ [normalny zakres temperatur]

Czas reakg;ji

90% ostatniego odczytu w ciggu maksymalnie
15 sekund [normalny zakres temperatur]

Zastosowano gaz Zastosowane stezenie Kanat CO %
testowy [ppm] Czulos¢ krzyzowa
Siarkowodor [H,S] 40 0

Tlenek wegla [CO] 100 100

Tlenek azotu [NO] 50 84
Dwutlenek azotu [NO,] 11 0

Dwutlenek siarki [SO,)] 9 -4

Chlor [Cl5] 10 0
Cyjanowodoér [HCN] 30 -5

Amoniak [NH3] 25 0

Toluen 53 0
Izopropanol 100 -8

Wodér [Ho] 100 48

ALTAIR 4X
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Siarkowodor

Zakres
Rozwigzanie

0-200 ppm [0 do 284 mg/m3] H,S
1 ppm [1.4 mg/m?] H,S,

MSA

dla od 3 do 200 ppm [od 4,3 do 284 mg/m3] H,S

Powtarzalnos¢

[normalny zakres temperatur]
od 0 do 100 ppm [od 0 do 142 mg/m3] H,S,

+5 ppm [7,1 mg/m3] H,S lub 10 % odczytu - wieksza wartosé

Czas reakgiji

[normalny zakres temperatur]

Zastosowano gaz
testowy

Siarkowodor [H,S]
Tlenek wegla [CO]
Tlenek azotu [NO]
Dwutlenek azotu [NO,]
Dwutlenek siarki [SOo]
Chlor [Cl5]
Cyjanowodor [HCN]
Amoniak [NH3]

Toluen

Izopropanol

Wodor [Ho]

Zastosowane stezenie
[Ppm]
40
100
50

11

9

10

30

25

53
100
100

Siarkowodor o niskim stezeniu (H2S-LC)

Zakres
Rozdzielczos¢
Powtarzalnos¢

od 0 do 100 ppm H,S
0,1 ppm H,S
10,2 ppm H,S lub 10 % warto$ci odczytu, w zaleznosci, ktéra

+2 ppm [2.8 mg/m3] H,S lub 10 % odczytu — wieksza wartosé

90% ostatniego odczytu w ciggu maksymalnie 15 sekund

H,S kanat %
Wrazliwos¢ krzyzowa
100

1

25

-1

14

wartos¢ jest wieksza [normalny zakres temperatury]

£0,5 ppm H,S lub 20 % wartosci odczytu, w zaleznosci, ktéra
wartos¢ jest wieksza [rozszerzony zakres temperatury]

Odpowiedni czas 90% ostatniego odczytu < 15 sekund [normalny zakres

(typowy)

temperatury]

ALTAIR 4X
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Dwutlenek azotu

Zakres
Rozdzielczos¢
Powtarzalnos¢

Odpowiedni czas (typowy)

Dwutlenek siarki

Zakres
Rozdzielczosé
Powtarzalnosé¢

Odpowiedni czas (typowy)

5.3 Patenty czujnikéw XCell

Dane techniczne

0 - 50 ppm NO,
0,1 ppm NO,
11 ppm NO, lub 10 % wartosci odczytu, w

zaleznosci, ktéra wartosc jest wieksza
[normalny zakres temperatury]

12 ppm NO, lub 20 % wartosci odczytu, w
zaleznosci, ktéra wartosc jest wieksza
[rozszerzony zakres temperatury]

90% ostatniego odczytu < 20 sekund [normalny
zakres temperatury]

0 - 20 ppm NO,
0,1 ppm SO,
+1 ppm SO, lub 10 % wartosci odczytu, w

zaleznosci, ktéra wartosc jest wieksza
[normalny zakres temperatury]

+2 ppm SO, lub 20 % wartosci odczytu, w
zaleznosci, ktéra wartosc jest wieksza
[rozszerzony zakres temperatury]

90% ostatniego odczytu < 20 sekund [normalny
zakres temperatury]

Czujnik gazéw palnych Czes$¢ nr 10106722 Patent oczekujgcy na
zatatwienie
Czujnik O, Czese nr 10106729 Patent oczekujgcy na
zatatwienie
CO, H,S czujnik Czes¢ nr 10106725 Patent oczekujacy na
zatatwienie
ALTAIR 4X 61
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6  Certyfikacja

Dopuszczenia dotyczace danego urzgdzenia mozna znalez¢ na etykiecie

przyrzadu.

USA i Kanada

USA Dopuszczenia dotyczace danego urzadzenia
Q\}ss,%o mozna znalez¢ na etykiecie przyrzadu.
Kanada Dopuszczenia dotyczace danego urzadzenia
é"ss’%o mozna znalez¢ na etykiecie przyrzadu.

Inne kraje

Australia/Nowa TestSafe Australia

Zelandia Exia sa | IP67 (strefa 0)

Ex ia sa lIC T4 IP67 (strefa 0)
Ta =-40 °C do +60 °C
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6.1

Certyfikacja

Oznakowanie, certyfikaty i aprobaty
Zgodnie z dyrektywa 94/9/WE (ATEX)

Producent: Mine Safety Appliances Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 USA

Produkt: ALTAIR 4X
Deklaracja zgodnosci typu WE: FTZU 07 ATEX 0169 X

Rodzaj EN 60079-0: 2009, EN 60079-1: 2007,
ochrony: EN 60079-11: 2012, EN 60079-18: 2009

EN 60079-26: 2007, EN 50303: 2000
Charakterystyk EN 60079-29-1: 2007, EN 50104:2010

a EN 50271: 2010
Gaz zakres pomiarowy 0-100% DGW:
Metan, propan, pentan, wodor
Tlen: zakres pomiarowy 0-25 obj. %, wskazanie 0-30 obj. %

Oznakowanie: I11G Exia llIC T4 Ga
gdy nie jest zainstalowany czujnik gazéw
palnych XCell EX
I12G Exdiamb IIC T4 Gb
I M1 Exia | Ma
-40°C<Ta<+60°C
Um<6,7VDC

Warunki specjalne:

Model ALTAIR 4X nalezy tadowac i otwierac¢ tylko w otoczeniu bezpiecznym.

Model ALTAIR 4X nie wolno uzywa¢ w Strefie 0, gdy zainstalowany jest
czujnik gazéw tatwopalnych XCell Ex.

Punkty alarmowe nie sg ustawione dla pomiaru zobojetnienia tlenu i nalezy to wzigé

pod uwage.

ALTAIR 4X
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6.2
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Informacja o zapewnieniu jakosci: 0080

Rok produkgiji: zob. etykieta

Nr seryjny: zob. etykieta

Certyfikat narodowy: FTZU 08 E 0034

Charakterystyka EN 45544-1:1999, EN 45544-2:1999
: EN 50104: 2010

Gaz: CO: 0-1999 ppm

H,S: 0-200 ppm
Tlen: zakres pomiarowy 0-25 obj. %,
wskazanie 0-30 obj. %

Oznakowanie, certyfikaty i aprobaty zgodnie z IECEXx

Producent: Mine Safety Appliances Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 USA

Produkt: ALTAIR 4X

Certyfikat testowy typu IECEx  IECEx TSA 08.0013X

MSA

Rodzaj ochrony: IEC 60079-0:2004, IEC 60079-1:2003
IEC 60079-11:2006
Dziatanie brak
Oznakowanie: Exia |1P67
@ EXiamb IIC T4 IP67
gdy jest zainstalowany czujnik gazéw palnych
XCELL
Exia lIC T4 IP67

gdy nie jest zainstalowany czujnik gazéw
palnych XCELL

Ta =-40 °C do +60 °C

Um<6,7V

ALTAIR 4X
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Dane dotyczace zamoéwien

Dane dotyczace zamoéwien

Opis
Zaczep ze stali nierdzewnej do zawieszania

Butla z gazem do kalibracji 58L mieszanka czterech gazéw
[1,45% CHy, 15% O, 60 ppm CO, 20 ppm H,S]

Uniwersalna pompka do pobierania prébek

Zawor reduktora cisnienia, 0,25 I/min

Zestaw kalibracyjny [nasadka, waz, ztacze]
Zasilacz z fadowarka dla krajow Ameryki Pétnocnej
Uniwersalny zasilacz z tadowarkg

Stacja dokujaca z zasilaczem [Ameryka Po6tnocna]
Stacja dokujaca z zasilaczem [Australia]

Stacja dokujaca z zasilaczem [Europa]
Samochodowa stacja dokujgca

Ptyta CD-ROM z oprogramowaniem MSA Link
Adapter podczerwieni JetEye ze ztgczem USB
Zestaw zapasowych czujnikdw gazéw palnych
Zestaw zapasowych czujnikow O,

Zestaw zapasowych czujnikow dwugazowych CO/H,S

Przednia cze$¢ obudowy z wbudowanym filirem
przeciwpytowym [weglowy]

Przednia cze$¢ obudowy z wbudowanym filirem
przeciwpytowym [fluorescencyjny]

Ptyta gtéwna z zestawem baterii
Wyswietlacz LCD z akcesoriami [rama LCD, tasmy, sruby]

Uzczelka czujnikow, wkrety z tbem gniazdowym [4x],
samogwintujgce [2x]

CD z podrecznikiem uzytkownika ALTAIR 4 x
Zestaw czujnika zapasowego EX-M gazdéw palnych
Zestaw czujnika zapasowego EX-H gazéw palnych
Zestaw czujnika zapasowego H2S-LC/CO

Zestaw czujnika zapasowego CO/NO2

Zestaw czujnika zapasowego H2S/SO2

ALTAIR 4X

Numer czesci

10069894
10053022

10047596
467895

10089321
10092233
10092938
10087368
10089487
10086638
10095774
10088099
10082834
10106722
10106729
10106725
10110030

10110029

10106621
10110061
10110062

10106623
10121212
10121211
10121213
10121217
10121215
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MSA

GALAXY GX2, QuickCheck oraz dodatkowe akcesoria sg dostepne na

zyczenie.
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Zatacznik

Wiaczenie zasilania
(Weisnij [O])

o

Sekwencja uruchomienia [zasilanie wigczone]

Zalaczni

MSA
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Zatacznik

8.2 Ustawienie swiezego powietrza (FAS)
Od sekwencji uruchomienia

[<] S [<] RERSD
| comBEX] 02 ] [comex | o2 |
FRGP 0204

Wecisna¢ ¥lub odczekac 10 sekund

Wecisng¢ &

FRS _ERS
PRSS ERp
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Zatacznik

8.3 Zerowanie elementéw kontrolnych ekranu

Przytrzymaj [ A]
przez 3 sekundy

Tryb KAL

Kalibracja

Wecisnij [ A]

Pomiar

Ze strony normalnej pracy

G (strona gtéwna)
Przyrzad
wytgczony

Przytrzymaj [ & ]
przez 5 sekund

Weciénij [ ]

Strona testu
udarowego

Weciénij [ ]

weisnij [ &1

Wykonaj test
udarowy

Y

y
Do strony testu [ ]
udarowego

Nastepn
a strona
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Z poprzedniej strony

)

A
 comsrex] o2 |
[ an

Tl
[N
Naci$nij Naci$nij “ “
d) A [ comsiEx] o2}
Przycisk 7 REGET 0 ¢od
[__co | s |
Nacisnij ¥ PERE ] ]
~v]
v
[ o2 |
19

Nacisnij
d

Nacisnij
[0)

Naci$nij Naci$nij

0
%isk ?
, Nacisnij
Strona gtéwna v

Rozpocznij
Normalne dziatanie

Za pomocy A ustaw ON/OFF
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8.4 Test obciazeniowy

Ze strony normalnej pracy
(strona gtéwna)

Nacisnij ¥

bez przycisku

d Przycisk

SEES]
= v
| coviex] 02 |
Rozpoczecie normalnej pracy Ll E: :H J
I'l n
(N} [N}
\
=50 [ =]
v I \
BuHP B 1P
cr €0 |__H2s ]
P H 22 Cr E
Nacisnij
A
7777777
RESET
,Hi.ﬁliﬂil,i,
Y

Rozpoczegcie normalnej pracy
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Ze strony pomiaru po przytrzymaniu
[ A] przez 3 sekundy.

ZERO CAL

8.5 Kalibracje

NIE

'ykonaé
kalibracje

Wcisnij ¥

T = =5
1 A |

FRS || FRS |
ASS | _ERR_ |

SPAN
[AL?
L 4
Wcisnij & Wykonaé

Weisnij O

- B
FI
4l 15
= =
SPAN | “GPRO.|
|
PSS | ETT

CAL COMPLETE G
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8.6 Ustawianie opcji

Przycisk?
lub
ustawienia

A

v
%l@

~
pu |

CCRr— g«
0 r
4

Yy
)|
-

(cg

Ustawienia sensora

Ustawienia kalibracji
Ze strony ustawien
daty i czasu

Ze strony ustawien Ze strony ustawien
alarmu kalibracii

Rl 4
v
TIME <
v BH i 'LF' A
b
Rozpoczecie Ustawienia alarmu

X Ustawienia czasu i daty
normalnej pracy
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8.7 Ustawienia czujnika

Ustaw czujnik za pomoca ¥ lub A

Ze strony opcji Zatwierdz czujnik za pomoca ¢b
ustawien

~i

A
Coucc I EE |
Palne an ek

Sh
v R
[ 02 |
0, an

{ =
A 4
CO
ofF
=<
4 ¢
H.S
[ hos |
ofF

Do strony ustawien
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8.8 Ustawianie kalibracji

Ustaw warto$¢ kalibracji przy pomocy ¥ lub A

Ze strony Potwierdz przy pomocy ¢
opcji ustawien

(=2
COMB/EX

Palne S8
|
O
'
CO
A Wiacz/wytgcz (ON/OFF)
H,S przy pomocy V¥ lub A

Potwierdz przy pomocy ¢

Do ustawien alarmu
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Ustawianie alarmu

8.9

Ze strony opcji ustawien

Ustaw alarmy za pomoca ¥ lub A
Zatwierdz alarmy za pomoca

1

Wiacz lub
wytgcz alarmy

Palne

O,

Cco

H.S

Ustawienia

czasu i daty

ALTAIR 4X

76



MSA
8.10 Ustawianie godziny i daty

Ze strony opcji ustawien

[SSSH

Ustaw czas/date za pomoca ¥ lub A
APR -8 Potwierdz czas/date za pomoca (b

¢ 001

\

Wyjscie ze strony ustawien

ALTAIR 4X
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MSA in Europe

www.MSAsafety.com

Northern Europe

Netherlands

MSA Nederland
Kernweg 20

1627 LH Hoorn

Phone +31[229] 2503 03
Fax +31[229] 21 1340
info.nl@MSAsafety.com

Belgium

MSA Belgium N.V.
Duwijckstraat 17

2500 Lier

Phone +32[3] 4919150
Fax +32[3]4919151
info.be@MSAsafety.com

Great Britain

MSA (Britain) Limited
Lochard House

Linnet Way

Strathclyde Business Park
BELLSHILL ML4 3RA
Scotland

Phone +44 [16 98] 57 33 57
Fax +44 [16 98] 74 01 41
info.gb@MSAsafety.com

Sweden

MSA NORDIC
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmo

Phone +46 [40] 699 07 70
Fax +46 [40] 699 07 77
info.se@MSAsafety.com

MSA SORDIN
Rorldggarvégen 8

33153 Vdrnamo

Phone +46 [370] 69 35 50
Fax +46 [370] 69 35 55
info.se@MSAsafety.com

Southern Europe

France

MSA GALLET

Zone Industrielle Sud
01400 Chétillon sur
Chalaronne

Phone +33 [474] 5501 55
Fax +33 [474] 55 47 99
info.fr@MSAsafety.com

Italy

MSA Italiana S.p.A.

Via Po 13/17

20089 Rozzano [MI]
Phone +39[02] 89217 1
Fax +39 [02] 82 59 228
info.it@MSAsafety.com

Spain

MSA Espaiiola, S.A.U.
Narcis Monturiol, 7

Pol. Ind. del Sudoeste
08960 Sant-Just Desvern
[Barcelona]

Phone +34[93] 372 51 62
Fax +34[93] 372 66 57
info.es@MSAsafety.com

Eastern Europe
Poland

MSA Safety Poland Sp. z 0.0.

Ul. Wschodnia 5A

05-090 Raszyn k/Warszawy
Phone +48 [22] 711 50 00
Fax +481[22] 7115019
info.pl@MSAsafety.com

Czech republic

MSA Safety Czech s.r.o.
Dolnojircanska 270/22b
142 00 Praha 4 - Kamyk
Phone +420 241440 537
Fax +420 241440 537
info.cz@MSAsafety.com

Hungary

MSA Safety Hungaria
Francia ut 10

1143 Budapest

Phone +36 [1] 251 34 88
Fax +36 [1]1251 46 51
info.hu@MSAsafety.com

Romania

MSA Safety Romania S.R.L.
Str. Virgil Madgearu, Nr. 5
Ap. 2, Sector 1

014135 Bucuresti

Phone +40[21] 232 62 45
Fax +40[21]2328723
info.ro@MSAsafety.com

Russia

MSA Safety Russia
MoxoaHbiii npoesp a.14.
125373 Mocksa

Phone +7[495] 921 1370
Fax +7 [495] 921 1368
info.ru@MSAsafety.com

Ukraine

MSA Safety Ukraine

72 Krasnoarmeyskaya Str.,
7th floor

03680 Kiev

Ukraine

Phone +380 [44] 205 -5640
Fax +380 [44] 205 -5641

E-mail :info.ua@msasafety.com

Central Europe

Germany

MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin

Phone +49 [30] 68 86 0
Fax +49[30] 68 86 1517
info.de@MSAsafety.com

Austria

MSA AUER Austria
Vertriebs GmbH
Modecenterstrasse 22

MGC Office 4, Top 601

1030 Wien

Phone +43[0] 1/796 04 96
Fax +43[0] 1/796 04 96 - 20
info.at@MSAsafety.com

Switzerland

MSA Schweiz

Eichweg 6

8154 Oberglatt

Phone +41 [43] 255 89 00
Fax +41 [43] 255 99 90
info.ch@MSAsafety.com

European

International Sales
[Africa, Asia, Australia, Latin
America, Middle East]

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin

Phone +49 [30] 68 86 0
Fax +49 [30] 68 86 15 58
info.de@MSAsafety.com

The Safety Company
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